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LỜI GIỚI THIỆU 


Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, kinh tế - xã hội việc 
chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ, nâng cao chất lượng cuộc sống của con người 
ngày càng được quan tâm, trong đó có vân đề an toàn thực phẩm. Bảo đảm 
nguôn thực phẩm an toàn sẽ góp phân bảo vệ và cải thiện sức khoẻ, chất 
lượng cuộc sống và giống nòi dân tộc. Tuy nhiên, công tác bảo đảm an toàn 
thực phẩm luôn là một thách thức không chỉ với các nước đang phát triển 
mà ngay cả với các nước phát triển. Sự đa dạng của các chủng loại thực 
phẩm, công nghệ, các chất phụ gia, các chật hỗ trợ chế biến, các chất ô 
nhiễm thực phẩm luôn được cải tiến, bố sung... là thách thức đối với hệ 
thống quản lý, kiêm soát an toàn thực phẩm, đặc biệt là đối với các phòng 
kiểm nghiệm. Do đó, việc nâng cao năng lực hệ thông phòng kiêm nghiệm 
an toàn thực phẩm đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý 
an toàn thực phẩm của mỗi quốc gia, nhất là trong giai đoạn hội nhập kinh 
tế toàn câu hiện nay. 

Tại Việt Nam, trong những năm gân đây công tác bảo đảm an toàn 
thực phẩm đã được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm và đã gặt hái được 
nhiều thành tựu đáng khích lệ. Hệ thống pháp luật, quản lý đã được hình 
thành và kiện toàn, trong đó có hệ thống kiểm nghiệm an toàn thực phẩm 
mà điển hình là sự ra đời của Viện Kiểm nghiệm an toàn vỆ sinh thực phẩm 
quốc gia (theo Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 23/3/2009) với chức năng 
là đơn vị trọng tài quốc gia trong kiểm nghiệm thực phẩm. Tuy nhiên, do 
nhiêu yếu tô và nguôn lực đâu tư chưa đáp ứng, hệ thông kiêm nghiệm thực 
phẩm của Việt Nam còn gặp rất nhiều khó khăn, ngay cả ở cấp Trung ương. 
Bởi vì đối với hệ thông kiêm nghiệm thực phẩm, không chỉ cần đâu tư thoả 
đáng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, con người mà cần phải đầu tư các hệ 
thống quản lý chất lượng, kỹ thuật (phương pháp) phân tích phù hợp. 

Hiện nay đa số các phòng kiểm nghiệm thực phẩm của các địa 
phương sử dụng các phương pháp thử nghiệm khác nhau, chưa được chuẩn 


hoá hoặc không thống nhất nên rất khó đánh giá kết quả hoặc kết quả không 
bảo đảm độ tin cậy ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý nhà nước. 
Nhăm từng bước hướng tới tiêu chuẩn hoá các phòng kiêm nghiệm và 
phương pháp kiêm nghiệm thực phẩm, Viện Kiểm nghiệm an toàn vỆ sinh 
thực phẩm quốc gia ban hành cuôn tài liệu “Thẩm định phương pháp trong 
phân tích hoá học và vi sinh vật” như một tài liệu tham chiêu cho các phòng 
kiểm nghiệm thực phẩm. Nội dung cuốn tài liệu gôm hai phân chính là thầm 
định phương pháp phân tích hoá học và thâm định phương pháp phân tích vi 
sinh vật với những cách bô trí thí nghiệm và cách tính cụ thê có các ví dụ 
thực tiễn. Ngoài ra cuốn tài liệu cũng giới thiệu cách ước lượng độ không 
bảo đảm đo và các chương trình bảo đảm chất lượng kết quả thử nghiệm mà 
các phòng kiểm nghiệm có thể thực hiện được. 

Hy vọng cuốn tài liệu nhỏ này sẽ ít nhiều hữu ích đỗi với bạn đọc. Do 
lần đầu tiên biên soạn nên cuốn tài liệu sẽ không tránh khỏi thiếu sót, ban 
soạn thảo rất mong nhận được sự đóng góp của đồng nghiệp xa gân. 
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Chương I: CÁC YÊU CÀU CHUNG 


1. Khái niệm về thâm định phương pháp 


Thấm định phương pháp là sự khẳng định bằng việc kiểm tra và cung 
cấp bằng chứng khách quan chứng minh rằng phương pháp đó đáp ứng 
được các yêu cầu đặt ra (fitness for the purpose). Kết quả của thâm định 
phương pháp có thê được sử dụng để đánh giá chất lượng, độ tin cậy của kết 
quả phân tích. Thẩm định phương pháp phân tích là một phần không 
thể thiếu nếu muốn có một kết quả phân tích đáng tin cậy. 

Hiện nay nhiều thuật ngữ khác nhau được sử dụng để chỉ khái niệm 
trên, như định trị phương pháp, đánh giá phương pháp, xác nhận giá trỊ sử 
dụng của phương pháp, phê duyệt phương pháp. Tất cả các thuật ngữ này 
đều là cách gọi khác nhau của thấm định phương pháp (method validation). 

Phòng thử nghiệm thường sử dụng nhiều phương pháp khác nhau. 
Dựa vào nguồn gốc có thê phân loại các phương pháp thành hai nhóm: 

- Các phương pháp tiêu chuẩn: các phương pháp thử theo tiêu chuẩn 
quốc gia, quốc tê, hiệp hội khoa học được chấp nhận rộng rãi trên thế giới 
như TCVN, ISO, ASTM, AOAC... 

- Các phương pháp không tiêu chuẩn hay phương pháp nội bộ (non- 
standard/alternative/in-house method): là các phương pháp do phòng thử 
nghiệm tự xây dựng, phương pháp theo hướng dẫn của nhà sản xuất thiết bị, 
phương pháp theo các tạp chí, tài liệu chuyên ngành... 

Theo yêu câu của ISO 17025, phương pháp phân tích phải được thâm 
định hoặc thâm định lại khi: 
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- Phương pháp áp dụng không phải là phương pháp tiêu chuẩn (non- 
standard method) 

- Phương pháp do phòng thử nghiệm tự xây dựng mới trước khi đưa 
vào sử dụng thành thường quy. 

- Có sự thay đôi về đối tượng áp dụng năm ngoài đỗi tượng áp dụng 
của phương pháp đã thấm định hoặc phương pháp tiêu chuẩn. 

- Có sự thay đối các điều kiện thực hiện phương pháp đã được thâm 
định (ví dụ: thiết bị phân tích với các đặc tính khác biệt, nền mẫu, người 


phân tích ...). 


2. Thâm định phương pháp tiêu chuẩn (method verification) 


Trước khi áp dụng một phương pháp phân tích cần có các chứng minh 
rằng phương pháp đó đáp ứng yêu câu đặt ra, tức là phương pháp phải được 
thâm định. Yêu câu này không chỉ cho các phương pháp thử nội bộ mà còn 
cần cho các phương pháp tiêu chuẩn. Việc thâm định phương pháp tiêu 
chuẩn và phương pháp nội bộ có sự khác nhau, do đó cần chú ý khi lập kế 
hoạch thầm định. 

Có hai yêu câu chủ yêu của việc thâm định phương pháp tiêu chuẩn: 

- Phải có kết quả thầm định của phương pháp tiêu chuẩn, và kết quả 
này phải phù hợp với yêu câu của phòng thử nghiệm. 

- Phòng thử nghiệm cần đảm bảo có thê đạt được các thông số được 
mô tả trong phương pháp tiêu chuẩn. 

Theo yêu câu của ISO 17025, khi các phòng thử nghiệm áp dụng các 
phương pháp tiêu chuẩn cần có hồ sơ đánh giá các điều kiện cơ bản, các 
nguôn lực theo yêu cầu của phương pháp thử và việc đạt được kết quả thử 


nghiệm có độ chính xác như phương pháp yêu cầu hoặc như mong muôn 
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của phòng thử nghiệm. Đối với các phương pháp thử đã ban hành mà không 
có dữ liệu về độ chính xác thì phòng thử nghiệm phải xác định dữ liệu độ 
chính xác của phép thử dựa trên dữ liệu nghiên cứu thử nghiệm. 

Đề xây dựng các bước thầm định phương pháp tiêu chuẩn cần kiểm 
tra: 

I. Phương pháp đã được thấm định hay chưa, thâm định toàn bộ hay 
một phân? 

2. Nên mẫu có giống nhau hay không? 

3. Khoảng làm việc của phương pháp có phù hợp với yêu cầu của 
phòng thử nghiệm hay không? 

4. Có cùng loại thiết bị (hãng sản xuất, model) hay không? Phương 
pháp tiêu chuẩn có cho sử dụng các loại thiết bị khác không? 

5. Có những lưu ý øì đặc biệt của phương pháp tiêu chuẩn mà phòng 
thử nghiệm không thể đáp ứng không? 

Nếu một trong các yêu tố trên không phù hợp, thì phòng thử nghiệm 
cần thực hiện các phép thử để đánh giá lại phương pháp. Các kết quả đánh 
giá này cân phải tương ứng với các kết quả thâm định của phương pháp 
chuẩn, nếu không cân phải thâm định lại toàn bộ phương pháp. 

Việc đánh giá bao gôm: 

I. Khắng định tình trạng đây đủ thiết bị, nhân viên, thuốc thử, môi 
trường và các điều kiện khác để thực hiện phép thử. 

2. Kiểm tra các thông số cơ bản nhật của phương pháp, theo yêu cầu cụ 
thể của từng lĩnh vực hóa học và vi sinh sẽ được mô tả chị tiết trong 


các chương sau. 
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3. Thâm định phương pháp không tiêu chuẩn (method 


validation) 


Đối với phương pháp không tiêu chuẩn, việc thấm định phải trải qua 


nhiều bước hơn, bắt đầu từ quá trình nghiên cứu khảo sát phương pháp, tôi 


ưu hóa phương pháp đến khi hoàn thiện phương pháp. Thấm định phương 


pháp là một yêu cầu bắt buộc phải thực hiện đi kèm với việc phát triển 


phương pháp mới và áp dụng các phương pháp không tiêu chuẩn vào thực 


hiện thành thường quy. Các bước tiên hành thâm định bao gôm: 


I. Xây dựng SOP dự kiến (theo các tài liệu tham khảo hoặc theo các 


nghiên cứu xây dựng phương pháp mới) 


2. Xây dựng đề Cương (kế hoạch) thâm định bao ôm: 


a. 


b. 


€. 


{. 


Xác định thời gian và người thực hiện 
Chất cần phân tích: tên chất, dự đoán hàm lượng trong mẫu 
Xác định đối tượng thâm định: nền mẫu 


Xác định mục đích cần phải đạt: yêu câu vê giới hạn cho 


phép (nếu có), cần đạt LOD, LOQ, độ chính xác... bao nhiêu? 
Xác định các thông số cần thầm định và khoảng chấp nhận 


Xác định các thí nghiệm cần thực hiện 


3. Kiêm tra các điêu kiện cần cho công việc thâm định 


a. 


b. 


C. 


Các yêu cầu về trang thiết bị 
Hóa chất, thuốc thử 


Mẫu thí nghiệm 


4. Thực hiện thâm định 
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a. Các phép thử thâm định sơ bộ 
b. Thay đổi các thông số của phương pháp (nếu cân) 
c.. Thực hiện thâm định hoàn thiện 
53.. Hoàn thiện SOP của phương pháp 
6. Báo cáo thâm định: cần có các thông tin sau 
a. Tên người thấm định, thời gian thâm định 


b. Tóm tắt phương pháp: nguyên lý, thiết bị, hóa chất, quy trình, 


các lưu ý... 
c. Các kết quả thâm định 


d.. Các yêu cầu cần đáp ứng để đưa phương pháp vào thực hiện 
thường xuyên (routine): kiểm tra tính tương thích của hệ 
thống, mẫu QC, ước lượng độ không đảm bảo đo của kết 


quả... 
e. Xác định các thông số và thời gian cần thâm định lại 
f.. Tài liệu tham khảo (nêu có) 
Ø, Kết luận và đề xuất (nêu có) 
h. Ký tên, ngày của người làm báo cáo 


¡.. Ký phê duyệt của người có thâm quyên 


4. Thâm định lại 
Công việc thâm định không phải chỉ thực hiện một lần khi phát triển 
phương pháp ban đầu mà cần thực hiện trong suốt quá trình áp dụng. Vì đa 


số các điêu kiện thực hiện phương pháp có sự thay đối trong suốt quá trình 
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áp dụng. Ví dụ như có sự thay đôi hoặc mở rộng đối tượng áp dụng, thay đôi 
địa điểm phòng thử nghiệm, thay đôi nhân viên, thay đôi thiết bị (áp dụng 
trên các thiết bị cùng loại khác), thay đôi các điều kiện về tiện nehI môi 
trường, thay đổi về dung môi hóa chất thuốc thử, những thay đôi nhỏ khác 
(ví dụ nhiệt độ cột phân tích, pH pha động...). Trong trường hợp kết quả 
phân tích mẫu kiểm tra (QC) hoặc kết quả đánh giá sự phù hợp của hệ thông 
năm ngoài giới hạn cho phép thì phương pháp cũng cần phải thấm định lại. 
Phòng thử nghiệm nên phôi hợp quá trình tính độ ôn định (độ vững) với quá 
trình thấm định lại các phương pháp phân tích hàng ngày (routine method). 


Các thông số cần thâm định lại phụ thuộc vào mức độ ảnh hưởng của 
các thay đổi đến các thông số của phương pháp. Thông thường tiễn hành 
thâm định các thông số cơ bản nhất như trong trường hợp thâm định các 
phương pháp tiêu chuẩn. Tuy nhiên nêu những kết quả thấm định này có sự 
sai khác nhiều so với kết quả thâm định ban đâu thì cũng cần thực hiện thâm 
định lại toàn bộ. 

Các chương sau sẽ giới thiệu chi tiết các khái niệm, các cách bố trí thí 
nghiệm đề thâm định phương pháp phân tích hóa học và vi sinh, cũng như 


các cách nhằm đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm. 


16 CHƯƠNG II: THÂM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP. PHẦN TÍCH HÓA HỌC 


Chương II: THÂM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP 
PHÂN TÍCH HÓA HỌC 


Như đã nêu trong chương I, thẩm định phương pháp là một công việc 
rất khó khăn, nhàm chán, và tốn kém tuy nhiên lại là một nội dung quan 
trọng ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả phân tích. Cân cân nhắc mục 
đích yêu cầu của từng phương pháp và nguồn lực đề lựa chọn thông số thâm 


định cho phù hợp. 


Theo các quy định của USEFDA, AOAC, USP và ICH, đối với các 


phương pháp phân tích hóa học các thông số cần thâm định bao gôm: 
Tính đặc hiệu, tính chọn lọc; (Specifility/SelectivIty) 


Khoảng tuyến tính và đường chuẩn; (Linearity and Calibration 


CUFTV€) 

CHới hạn phát hiện; (Limit of Detectlon — LOND) 

CHới hạn định lượng; (Limit of Quantitatlon — LOQ) 

Độ đúng; (Trueness) 

Độ chụm;; (PrecIsion) 

Độ vững (ôn định) của phương pháp; (Robustness/Rugsedness) 


Việc lựa chọn các thông số thầm định tùy thuộc vào kỹ thuật áp dụng 
trong phương pháp, yêu cầu của phương pháp, điều kiện và nguôn lực của 
phòng thử nghiệm... Từng trường hợp cụ thê các thông số thâm định có thể 


có sự khác nhau. 
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Mỗi phương pháp phân tích hóa học có một mục đích nhất định, từ 


việc xác định một chất ở nông độ thấp đến xác định độ tinh khiết của một 


chất. Đề dễ dàng cho việc lựa chọn các thông số thâm định, các phương 


pháp có thể được chia làm bốn nhóm tùy thuộc vào mục đích của chúng: 


- _ Các phương pháp phân tích định tính; 


- _ Các phương pháp phân tích v1 lượng; 


- _ Các phương pháp phân tích đa lượng; 


- _ Xác định giới hạn tạp chất (thử độ tinh khiết). 


Các yêu cầu về thông số cân thâm định cho từng loại phương pháp 


được mô tả ở bảng I (phương pháp không tiêu chuẩn) và bảng 2 (phương 


pháp tiêu chuẩn). Người thực hiện thâm định cân lựa chọn đúng cách thâm 


định cho từng thông sô và lập kế hoạch cho từng nội dung. 


Bảng 1: Lựa chọn thông số thẩm định phương pháp không tiêu chuân 


`. Phân tích 

Các thông sô thâm định 
định tính 

Độ đúng 


(Trueness) 


Độ chụm 


(PrecIsion) 


Độ đặc hiệu, chọn lọc 


(Specification/Selectivity) 


LOD 


Phân tích 


vi lượng 


*|*|*[|-=. 
mmmm 





Phân tích | Xác định giới 


đa lượng | hạn tạp chất 
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(Limnit of detection) 


LOQ 


(Limit of quanfifation) 








Độ tuyến tính 


(Linearity/ranee) 


Độ vững (ôn định) 


(Ruggedness/Robustness) 








(+) Cần thực hiện thâm định (-) Không cần thực hiện thâm định 


Bảng 2: Lựa chọn thông số thâm định phương pháp tiêu chuẩn 






Xác định 
„ Phân tích | Phân tích | Phân tích 
Các thông sô đánh øiá giới hạn tạp 
định tính 





Độ đúng 
(Trueness) 


Độ chụm 


(Precision) 








Độ đặc hiệu, chọn lọc 
(Specification/Selectivity) 
LOD 
+ + 
(Limit of detection) 
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LOQ 


(Limit of quanfifation) 


Độ tuyến tính 
(Linearity/ranee) 


Độ vững (ôn định) 


(Ruggedness/Robustness) 





(+) Cần thực hiện thầm định (-) Không cần thực hiện thâm định 


1. Tính đặc hiệu/chọn lọc 


L.I. Định nghĩa 


* Tính đặc hiệu: Là khả năng phát hiện được chất phân tích khi có mặt 
các tạp chất khác như các tiền chất, các chất chuyền hóa, các chất tương tự, 
tạp chất.... Cụ thể, trong phép phân tích định tính đó là phải chứng minh 
được kết quả là dương tính khi có mặt chất phân tích, âm tính khi không có 





mặt nó, 
trúc gần giống chất phân tích. Trong phép phân tích định lượng, là khả năng 
xác định chính xác chất phân tích trong mẫu khi bị ảnh hưởng của tất cả các 
yêu tô khác, nhằm hướng đến kết quả chính xác. 

Tính đặc hiệu thường liên quan đến việc xác định chỉ một chất phân 
tích. 

* Tính chọn lọc: Là khái niệm rộng hơn tính đặc hiệu, liên quan đến 
việc phân tích một số hoặc nhiều chất chung một quy trình. Nếu chất cần 
xác định phân biệt rõ với các chất khác thì phương pháp phân tích có tính 
chọn lọc. 

Như vậy, tính chọn lọc có thể bao trùm cả tính đặc hiệu. Do các 
phương pháp phân tích thường có nhiêu chất cùng xuất hiện nên khái niệm 
tính chọn lọc thường mang tính khái quát hơn. 
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L.2. Cách xác định 


1.2.1. Trưởng hợp chung 
Đề xác định tính đặc hiệu/chọn lọc của phương pháp định tính, định 


lượng cân bô trí các thí nghiệm như sau: 

- _ Phân tích các mẫu trắng, lặp lại tôi thiểu 6 lần đối với từng loại nền 
mẫu. Mẫu trắng phải không được cho tín hiệu phân tích. Nếu mẫu 
trăng có hơn 10% dương tính hoặc xuất hiện tín hiệu thì cần phải 
thay đối phương pháp để loại trừ các ảnh hưởng. 

- - Phân tích mẫu thử hoặc mẫu trắng thêm chuẩn ở hàm lượng sẵn 
LOQ, lặp lại tôi thiểu 6 lân. So sánh kết quả với mẫu trăng, phải cho 
tín hiệu chất cần phân tích. 

- Sử dụng phương pháp thêm chuẩn sau chuẩn bị mẫu (co- 
chromatosraphy), cách này thường áp dụng đối với các phương pháp 
sắc ký. Sau khi chuẩn bị mẫu (mẫu trăng hoặc mẫu thực) và phân 
tích mẫu trên thiết bị sắc ký thu được các pic sắc ký, ta thêm chuẩn 
vào mẫu đã chiết xuất và phân tích mẫu này. So sánh sắc ký đồ của 
hai mẫu đề đánh ø1á tính đặc hiệu/chọn lọc. 

- _ Phân tích mẫu không có chất phân tích nhưng có chất câu trúc tương 
tự chất phân tích (nếu có): Phải cho kết quả âm tính (đối với phương 
pháp định tính) và không được ảnh hưởng đến kết quả định lượng 
của chất phân tích (đối với phương pháp định lượng). 

Trong trường hợp những chỉ tiêu phân tích không thể có mẫu trắng 
(sample blank) để xác định tính chọn lọc/đặc hiệu, có thể thực hiện các thí 
nghiệm trên các mẫu trắng thuốc thử (reagent blank), tức là thực hiện phân 
tích các bước tương tự như khi phân tích mẫu nhưng không có mẫu thử. 


1.2.2. Các trưởng họp đạc biệt 
® Sắc ký lỏng sử dụng detector DAD (mảng diod) 


Tính chọn lọc trong sắc ký lỏng có thê đạt được thông qua việc lựa 
chọn cột tối ưu, điều kiện sắc ký tối ưu, nhiệt độ cột và bước sóng. Ngoài 
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việc thay đôi điều kiện sắc ký, thì giai đoạn xử lý mẫu cũng phải tôi ưu để 
đạt được tính chọn lọc cao nhất. Trong sắc ký, cần xác định răng píc sắc ký 
có phải là một píc đơn hay có lẫn các tạp chất khác. Đỗi với các hệ thông 
sặc ký có detector mảng diod (DAD) có thể xác định được tính chọn lọc 
thông qua xác định độ tinh khiết (peak purity) của píc, hay so sánh phố của 
píc với thư viện phố sẵn có. 


Bộ phù hợp ¿a ,J Độ nhủ hợp 
l - 980 


| Tú Ô- /Ñ 
hố - I . ^^, 


_“=— -. —. — 


Tin hiệu 


H. 


¡hữI mian (min) 





Hình 1: Xác định độ tinh khiết của pic trong sắc ký lỏng HPLC-DAD 


Độ tỉnh khiết của píc được xác định bằng cách so sánh phô tại các 
điểm khác nhau trên pic sắc ký. Cách phô biến nhất là chọn tại ba điểm: 
đỉnh píc (apex), và hai điểm về hai bên sườn của píc (upslope và 
downslope). Thông thường chọn hai điểm tại 2/3 độ rộng của pÍc về hai 
phía. Ngoài ra hiện nay đa sô các thiết bị đều có phần mềm tính toán độ tinh 
khiết của DpÍc, có thể dựa vào 3 điểm, 5 điểm, 7 điểm hay tất cả các điểm tạo 
thành píc. Các thiết bị hiện đại có thê tính toán độ tinh khiết trực tiếp thông 


qua phân mêm điêu khiên. 
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Hình 2: Các cách xác định độ tinh khiết của pic sắc ký HPLC-DAD 


So sánh phố của pic với phố chuẩn cũng là một cách phô biên để xác 
định sự tinh khiết của píc. Một píc được xem là không tinh khiết khi 1á frỊ 
phù hợp (hệ số match) không đạt xâp xi 100%. Tuy nhiên, nếu ø1á frỊ này có 
gần 100% cũng không thể khăng định được chắc chắn sự tinh khiết của píc, 


có thể do một trong số các nguyên nhân sau: 
- = Lạp chất tôn tại với lượng thập hơn nhiều so với chất phân tích do đó 
phô UV-Vis không ảnh hưởng nhiều đến phố của chất phân tích. 
- _ Phổ của tạp chất và chất phân tích tương tự nhau. 
e Sắc ký khôi phổ 
Các thiết bị sắc ký khí có gắn detector MS, thường so sánh phố của 
chất phân tích với phố chuẩn có sẵn trong thư viện đi kèm hoặc phố của chất 
chuẩn tương ứng. 
Sử dụng các phương pháp xác nhận (confirmatlon method) là một 
cách rất tốt để đảm bảo tính đặc hiệu của phương pháp. Hội đồng châu Âu 


quy định cách tính điểm IP (điểm nhận dạng — 1denfIficatilon pommf) đối với 


THÂM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP TRONG PHÂN TÍCH HÓA HỌC VÀ VỊ SINH VẬT 23 


các phương pháp khác nhau để khăng định chắc chăn sự có mặt của một 
chất. Cách tính điểm IP đối với các kỹ thuật khối phố khác nhau được quy 
định như sau: 


Bảng 3: Quan hệ giữa các kỹ thuật khối phố và số điểm IP đạt được 


Kỹ thuật khối phổ Số điểm IP đạt được với 1 ion 
MS phân giải thập (LR-MS) 
LR-MS (ion mẹ) 


LR-MS (ion con) 
MS phân giải cao (HR-MS) 
HR-MS (on mẹ 
HR-MS (on con) 


Bảng 4: Ví dụ về số điểm IP đạt được đôi với các kỹ thuật khối phố khác nhau 


Kỹ thuật Số điểm IP 
GCMS (EI hoặc CŨ n 
GCMS (EI và CŨ) 2 (ED + 2(C]) 


GCMS (EI hoặc CŨ) hai dẫn |2 (dc A) + 2 (dc B) 
xuất 


LC-MS n 











LC-MS-MS l lon mẹ, 2 lon con 





ŒGC-MS-MS 2 1on mẹ, mỗi 1on mẹ có Ì 1on con 


LC-MS-MS 2 ion mẹ, mỗi ion mẹ có Ï ion con 
LC-MS-MS-MS l lon mẹ, Ï I1on con và 2 1on cháu 








ŒGC-MS-MS l ion mẹ, 2 lon con 
4 
5 
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GC-MS và LC-MS Si n0 








GC-MS và HRMS 2+l 


Các thiết bị sắc ký khí có gắn detector MS, thường so sánh phố của 
chất phân tích với phố chuẩn có sẵn trong thư viện đi kèm hoặc phố của chất 


chuân tương ứng. 


Ví dụ: Phương pháp phân tích chloramphenicol bằng kỹ thuật sắc ký lỏng 
khối phổ hai lần, người ta thực hiện bắn phá ion mẹ m/z 321 và định lượng 
theo ion con tạo thành là 152 và 194. Theo cách tính điểm IP thì với 1 ion 
mẹ và 2 ion con thu được 4 điểm IP, như vậy phương pháp có tính đặc 


hiệu đáp ứng được yêu cầu. 
Cần thực hiện thêm các phép thử trên mẫu trắng (n >6) và mẫu có nồng 
độ gần LOQ (n >6) để xác định chắc chắn phương pháp có tính đặc hiệu 


cao. 


1.3. Tính đặc hiệu/chọn lọc đổi với phương pháp chuẩn 


Đối với các phương pháp chuẩn, như đã nêu trong bảng 2, thông 
thường không cần xác định tính đặc hiệu/chọn lọc. Tuy nhiên, cần cân nhắc 
thực hiện việc xác định độ đặc hiệu trong các trường hợp sau: 

- _ Nên mẫu phân tích tại phòng thử nghiệm khác với nên mẫu với mẫu 
nêu trone phương pháp tiêu chuẩn. Trong trường hợp này cân thực 


hiện đây đủ như khi thâm định phương pháp nội bộ. 
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- - Có sự khác nhau về thiết bị phân tích mà sự khác nhau này có thể 
ảnh hưởng đến tính chọn lọc. Có thể thực hiện đầy đủ hoặc xác định 


ảnh hưởng nếu có thông qua xác định hiệu năng của thiết bị. 


2. Khoảng tuyến tính và đường chuẩn 
2.1. Định nghĩa 


Khoảng tuyến tính của một phương pháp phân tích là khoảng nồng độ 
ở đó có sự phụ thuộc tuyên tính giữa đại lượng đo được và nông độ chất 


phân tích. 


Khoảng làm việc của một phương pháp phân tích là khoảng nồng độ 
giữa giới hạn trên và giới hạn dưới của chất phân tích (bao gồm cả các giới 
hạn này), tại đó được chứng minh là có thê xác định được bởi phương pháp 


nhật định với độ đúng, độ chính xác và độ tuyến tính như đã nêu. 


Đề đơn giản hơn, hai khái niệm này được mô tả trong hình 3 dưới đây: 


: Ehaäng :àm việc 
Tín # 
x44 ' . : 
liệu El:u2i-e (ve: LÍHÍ: 
'*——————————nh. 





Xóna độ 


Hình 3: Khoảng tuyến tính (linear range) và khoảng làm việc 


(working range) 


26 CHƯƠNG II: THÂM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP. PHẦN TÍCH HÓA HỌC 


2.2. Cách xác định khoảng tuyến tính 


Đối với hầu hết các phương pháp định lượng, cần phải thực hiện việc 
xác định khoảng tuyến tính. Việc xác định khoảng tuyến tính thường được 
khảo sát bắt đầu từ giới hạn định lượng (điểm thấp nhất) và kết thúc là giới 
hạn tuyến tính (điểm cao nhất). Nói chung, để xác định khoảng tuyến tính 


cần khoảng 10 (tôi thiểu là 6) nồng độ khác nhau. 


Đề xác định khoảng tuyến tính cần thực hiện đo các dung dịch chuẩn 
có nông độ thay đôi và khảo sát sự phụ thuộc của tín hiệu vào nông độ. Vẽ 
đường cong phụ thuộc giữa tín hiệu đo và nông độ, sau đó quan sát sự phụ 
thuộc cho đến khi không còn tuyến tính. Khoảng tuyến tính dài hay ngắn 
phụ thuộc vào nhiêu yếu tố, trong đó quan trọng nhất là bản chất của chât 
phân tích và kỹ thuật sử dụng. Các chất khác nhau có khoảng tuyến tính 
khác nhau do sự khác nhau về tính chất lý hóa. Trong khi các kỹ thuật sử 
dụng khác nhau ảnh hưởng lớn đến độ dài ngăn của khoảng tuyến tính. Ví 
dụ, kỹ thuật HPLUC nếu sử dụng detector UV-VIs hoặc DAD có thể cho 
khoảng tuyến tính đến 10” thậm chí đến 10”, trong khi nếu sử dụng detector 
huỳnh quang hay chỉ số khúc xạ thì chỉ cho khoảng tuyến tính khoảng I0— 
10. 

2.3. Xây dựng đường chuẩn 


Sau khi xác định khoảng tuyến tính cần xây dựng đường chuẩn và xác 
định hệ số hồi quy tương quan. Trong phân tích thực tế, có thê xây dựng các 
đường chuẩn ngắn, trùm lên vùng nồng độ trong mẫu, không nhất thiết phải 
lập đường chuẩn toàn bộ khoảng tuyến tính. Nồng độ trong mẫu không được 
vượt ra ngoài giới hạn cao nhất và thấp nhất của đường chuẩn và tốt nhất 


phải năm ở vùng s1ữa đường chuân. 


Có nhiều loại đường chuẩn khác nhau tùy thuộc vào các phương pháp 


và kỹ thuật khác nhau, sau đây là các loại đường chuẩn chủ yêu: 
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2.3.1. Đường chuẩn với chuẩn tỉnh khiết 


Chuẩn bị dãy nông độ chuẩn (tôi thiểu 6 nông độ). Xác định các giá trị 
đo được y theo nông độ x (lặp lại 2 lần lây giá trị trung bình). Nếu sự phụ 
thuộc tuyên tính, ta có khoảng khảo sát đường biểu diễn là một phương 
trình: 


y=ax+b 
Trong đó: a: giá trị độ dốc slope; 
b: giá trị hệ số chặn Infercept 


và hệ sô tương quan: 


_— } (x,-X%y,—Y) 





Nếu 0,995 < R < 1: Có tương quan tuyên tính rõ rệt. 


Có thể khảo sát độ tuyến tính dựa vào tính hệ số đáp ứng (đô thị 
dưới). Khoảng tuyến tính năm trong khoảng đô thị năm ngang. 


Tim z211101 
hiệu zsũn 


Hằng đô 
Tín 
Hiểu: 
-xững -ˆ 
đả 





Ï an ru ta 


Hình 4: Các cách lập đường chuân tuyến tính 
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2.3.2. Đường chuẩn trên mẫu trắng 


Phân tích các mẫu trắng thêm chuẩn với nông độ khác nhau (ít nhất 6 
nông độ), trong khoảng tuyên tính ước lượng ở trên, mỗi nồng độ làm 3 lần. 
Vẽ đường cong phụ thuộc giữa tín hiệu đo (trục tung y) phụ thuộc vào nông 
độ (trục hoành x). Tính các hệ số hồi quy (a, b trong phương trình hồi quy y 


= ax + b) và hệ số tương quan (R) tương tự như trên. 


Đường chuẩn xây dựng trên nên mẫu trắng thường cho độ tin cậy cao 
hơn khi xây dựng với chuẩn tinh khiết, do có thê loại trừ phân nào các ảnh 
hưởng của nên mẫu. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp khó tìm được mẫu 
trăng phù hợp và không được có chất phân tích. Do đó, có thể sử dụng 


phương pháp lập đường chuẩn trên nền mẫu thực như sau. 


2.3.3. Dường chuẩn trên mẫu thực 


Phân tích mẫu thực có cho thêm các nông độ chuẩn khác nhau tương 
tự như trong phân làm với mẫu trắng. Vẽ đường cong tín hiệu đo (trục tung 
y) phụ thuộc vào nông độ chuẩn thêm (trục hoành xì). Dạng đường chuẩn 


trên nền mẫu thực thường có dạng như hình 5: 


Tìn 
hiện 





: : | 
Tín huệu cua Hiắu 


Nãna đã của . : : 
lợp HE: bu _“ khäne+ thêm chuän (2Ì 
c;iät nh riếh Hệ Ẳ À 
II si ¿| “ị: 
ö.04 -.0z Ũ ũ.ñ2 ũ.D4 ũñ.ữ& ũ.ũ8ä 


Xxắng đả chuẩn thêm 


Hình 5: Đường chuân trên nên mâu thực 
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Khi sử dụng đường chuẩn trên nên mẫu thực có thể loại trừ được các 
ảnh hưởng của nên mẫu đến kết quả phân tích. Sau khi lập được phương 


trình đường chuẩn y = ax + b, có thê dễ dàng tính được nông độ: X = b/a 


2.3.4. Đường chuán có sứ dụng nội chuán 


Một phương pháp rất hữu ích trong phân tích, đặc biệt trong phân tích 
hiện đại là sử dụng nội chuân. Nội chuẩn được thêm vào dung dịch chuẩn để 
đo máy, với nông độ phù hợp và giỗng nhau (C¡s). Vẽ đường cong phụ 
thuộc giữa tỷ lệ tín hiệu chất ngoại chuẩn chia cho nội chuẩn (trục tung y) 
phụ thuộc vào nông độ ngoại chuẩn (trục hoành x). Tính các hệ số hỗi quy 
(a, b trong phương trình hồi quy y = ax + b) và hệ số tương quan (R) tương 
tự như trên. 


l3 


.y lễtín ! 

BI HHuX b1: # — 3E-l*x — I,HU13 
C S3 HE N2 nˆ — 08g? + 
chuän ñ2 





Hồng đệ ngoại chuân 





Hình 6: Ví dụ đường chuẩn sử dụng chất nội chuẩn 


Khi phân tích mẫu, nội chuân cũng phải được thêm vào (tốt nhât là từ 
đâu, sau khi cân, đong) đê sao cho tạo được nông độ cuôi cùng băng nông 
độ nội chuân trong các dung dịch chuân. Với cách tiên hành như thê này có 


thể hạn chế được hầu hết các ảnh hưởng trong quá trình phân tích (bao gồm 
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từ cân mẫu, chuẩn bị mẫu đến phân tích trên thiết bị) đến kết quả phân tích. 
Đối với các kỹ thuật phân tích hiện đại như khối phố, đặc biệt là sắc ký lỏng 
khối phô, VIỆC sử dụng nội chuẩn là một yêu cầu tiên quyết, nếu không 
muốn nói là bắt buộc. Thông thường trong sắc ký lỏng khối phố, các chât 
nội chuẩn được ưu tiên lựa chọn là các chất đồng vị, thông thường như “H 
(D), 'C, N... Ví dụ, khi phân tích chloramphenicol thì ngoài chất ngoại 
chuẩn là chloramphenicol, sử dụng thêm chất nội chuẩn là chloramphenicol- 
d5; clenbuterol thì sử dụng clenbuterol-d9, melamin thì sử dụng melamin- 
“CN... Các chất đồng vị này có ưu điểm nỗi bật là tính chất hóa lý gần 
như tương tự chất phân tích do đó đại diện tốt cho chất phân tích trong cả 
quá trình. Ngoài ra, trong một số trường hợp có thể chọn các chất nội chuẩn 
khác, với điều kiện là các chất này phải có một số tính chất cơ bản giỗng 
chất phân tích, và có thê phân tích được bằng phương pháp đang thực hiện. 
2.4. Các lưu ý khi xây dựng đường chuẩn 


- _ Cân đảm bảo nông độ chuẩn chính xác: Đường chuẩn là yếu tô sông 
còn, quyết định sự đúng đắn của kết quả phân tích, do đó nếu trong quá trình 
xây dựng đường chuẩn mắc những sai số lớn sẽ dẫn đến sự mất chính xác 
của kết quả. Điều đầu tiên để kiểm soát được sự chính xác của các nông độ 
chuẩn khi xây dựng đường chuẩn là cần đảm bảo độ chính xác của chất 
chuẩn (chất chuẩn mua từ nhà sản xuất) về hàm lượng, độ tinh khiết. Theo 
yêu câu của ISO 17025, các chất chuẩn khi sử dụng cân có chứng nhận của 
nhà sản xuất và vẫn còn hạn sử dụng. Trong một số trường hợp, có thê bỗ trí 
các thí nghiệm để đánh giá chất lượng các chất chuẩn trước khi đưa vào sử 


dụng. 
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- _ Tín hiệu các lần đo của mỗi nông độ phải có độ lặp lại đạt yêu cầu: 
Khi thâm định phương pháp, mỗi nồng độ cần được đo vài lần (ba lần) để 


kiêm tra độ lặp của các nông độ chuân. 


- - Loại trừ saI sô thô nêu cân thiệt: Một sô trường hợp, có thê gặp các 
sai sô thô (ngâu nhiên) xuât hiện dân đên việc đường chuân không đáp ứng 
yêu câu. Trong trường hợp này, có thê cân nhặc loại trừ các điêm này đê 


đảm bảo sự chính xác. 
2.5. Giới hạn chấp nhận của đường chuẩn 


- _ Hệ số hồi quy tuyến tính (R): Chỉ tiêu đầu tiên của một đường chuẩn 
đạt yêu cầu là hệ số tương quan hôi quy (Coefficient of correlation). R phải 


đạt theo yêu câu sau: 
0,995<R<“I 
Hay 0,99<R“<l 


- - Độ chệch các điểm nông độ dùng xây dựng đường chuẩn. Sau khi 
lập đường chuẩn xong cần kiểm tra bằng phương pháp tính ngược lại nồng 
độ của các điểm chuẩn sử dụng để xây dựng đường chuẩn, từ đó tính các giá 
trị độ chệch theo công thức sau: 


Á.= C.=C. 100 
C 


1 
€c 


Trong đó: A,: Độ chệch của từng điểm chuẩn dùng xây dựng đường chuẩn 
Cà, Nông độ tính ngược theo đường chuẩn của các điểm chuẩn 
C, : Nông độ của các điểm chuẩn 
Theo quy định của nhiều tô chức của Mỹ, Canada, châu Âu, giá trị A 


không được vượt quá + 15% cho tất cả các nồng độ, riêng ở nồng độ LOQ 


có thê chập nhận giới hạn + 20%. 
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3. Giới hạn phát hiện 
3.1. Định nghĩa 

Cới hạn phát hiện là nông độ mà tại đó giá trỊ xác định được lớn hơn 
độ không đảm bảo đo của phương pháp. Đây là nông độ thấp nhất của chât 


phân tích trong mẫu có thể phát hiện được nhưng chưa thê định lượng được 
(đối với phương pháp định lượng). 


3.2. Cách xác định 


3.2.1. LOD của phương pháp định tính 

Cần xác định được nông độ nào mà tại đó sẽ xác định chắc chăn sự có 
mặt của chất phân tích. 

Phân tích các mẫu trăng thêm chuẩn ở các nồng độ nhỏ khác nhau, 
mỗi nông độ phân tích lặp lại 10 lần. Xác định tỷ lệ phần trăm số lần phát 
hiện (dương tính) hoặc không phát hiện (âm tính). 
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Trong ví dụ trên, với nồng độ dưới 100 ppm kết luận dương tính 
không còn chắc chắn 100%, giới hạn phát hiện trong trường hợp này là 100 
ppm. 


3.2.2. LOD của phương pháp định lượng 


Có nhiều cách xác định LOD khác nhau tùy thuộc vào phương pháp 
áp dụng là phương pháp công cụ hay không công cụ. Các cách tiếp cận có 
thể chấp nhận được bao ôm: 

Dựa trên độ lệch chuẩn 
Cách 1. Làm trên mẫu trăng (mẫu trăng có thành phân như mẫu thử nhưng 
không có chất phân tích). 


Phân tích mẫu 10 lần song song, tính độ lệch chuẩn. Độ lệch chuẩn 


này phải khác 0. 


Tính LOD: LOD = x„ +3SD, 
Ÿ (Xự —Xo) 
Xạ;—X 
Với SDạ=a|l=—”——— 
n-Ì 
Trong đó: Xọ = trung bình của mẫu trăng 


SDo = độ lệch chuân của mâu trăng 


Cách 2. Làm trên mẫu thử: Làm 10 lần song song. Nên chọn mẫu thử có 
nông độ thấp (ví dụ, trong khoảng 5 đến 7 lần LOD ước lượng). 


Tính LOD: Tính giá trị trung bình X , và độ lệch chuân SD 
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LOD=3xSD 


SD= }_Œ@, -x). 
\ n-Ì 


Đánh giá LOD đã tính được: tính R = x /LOD 


® Nếu 4<R<I0 thì nông độ dung dịch thử là phù hợp và 
LOD) tính được là đáng tin cậy 
e®© Nếu R <4 thì phải dùng dung dịch thử đậm đặc hơn, hoặc 








lại thí nghiệm và tính lại R. 

se Nếu R> I0 thì phải dùng dung dịch thử loãng hơn, hoặc 
pha loãng dung thử đã dùng và làm lại thí nghiệm và tính lại 
R 


Dựa trên tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (S/N) 

Cách này chỉ áp dụng đối với các quy trình phân tích sử dụng các công 
cụ có nhiễu đường nên. Thông thường cách tính này áp dụng phố biến cho 
các phương pháp sắc ký, điện di. 

Phân tích mẫu (mẫu thực, mẫu thêm chuẩn hoặc mẫu chuẩn) ở nông 
độ thấp còn có thể xuất hiện tín hiệu của chất phân tích. Số lần phân tích lặp 
lại > 4 lần. Xác định tỷ lệ tín hiệu chia cho nhiễu (S/N = Signal to noise 


ratIO), 
trong đó Š là chiều cao tín hiệu của chất phân tích, 
N là nhiễu đường nên 


Nhiêu đường nên được tính vê hai phía của đường nên và tôt nhât là 
tính nhiêu lân cận hai bên của píc, bê rộng môi bên tôi thiêu gâp 10 lần 


chiêu rộng của píc tại nửa chiêu cao. 
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LOD được chấp nhận tại nồng độ mà tại đó tín hiệu lớn gấp 2-3 lần 


nhiễu đường nên, thông thường thường lây S/N =3 





Hình 7: Xác định LOD bằng cách tính S/N 


Chỉ áp dụng được cho các phương pháp có xây dựng đường chuẩn. 


LOD có thể được xác định dựa vào độ dốc của đường chuẩn và độ 
lệch chuẩn của tín hiệu đo. 
_— ,3X5D 

a 


LOD 


Trong đó: SD: Độ lệch chuẩn của tín hiệu 
a: Độ dốc của đường chuẩn 
Giá trị a có thể dễ dàng tính được từ đường chuẩn, giá trị SD có thể 
được tính theo nhiều cách khác nhau, bao gồm: 
- - Dựa trên độ lệch chuẩn của mẫu trăng: Phân tích mẫu trắng lặp lại 
10 lần và tính SD tương ứng: 
- - Dựa trên độ lệch chuẩn của mẫu thêm chuẩn ở nông độ nhỏ gần 
LOD, lặp lại 10 lần (xem phân kiểm tra ở phía trên) và tính SD; 
- _ Dựa trên hệ số chặn của đường chuẩn, làm nhiều lần để tính SD của 


giá trị b (Intercept); 
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- Dựa trên độ lệch chuân của khoảng cách các giá trị đo thực với 


đường chuẩn. 
4. Giới hạn định lượng 


4.1. Định nghĩa 

LOQ là nông độ tôi thiểu của một chất có trong mẫu thử mà ta có thể 
định lượng bằng phương pháp khảo sát và cho kết quả có độ chụm mong 
muốn. 

LOQ chỉ áp dụng cho các phương pháp định lượng. 

Giỗng như LOD, có nhiều cách khác nhau để xác định LOQ, phụ 
thuộc vào từng phương pháp cụ thê mà lựa chọn cho phù hợp. 

Việc xác định LOQ cần tính đến các yếu tô ảnh hưởng trong mẫu phân 
tích, do đó cân thực hiện trên nền mẫu thật. 

LOQ trong nhiễu trường hợp có thể là điểm thấp nhất của khoảng 
tuyên tính. Hình § mô tả mỗi quan hệ giữa LOD, LOQ và khoảng tuyến 
tính. 





Tín hiển 
Khhoäng tuyển tỉnh 
| Dộ đúc 
LCH) SN =ÌÚ; DSIH1¿ = 209g 
lHệsố | c7  LOD SN 3 


chim 
Móng độ 


Hình §: Mỗi quan hệ giữa LOD, LOQ và khoảng tuyến tính 
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4.2. Cách xác định 


Việc bồ trí thí nghiệm để xác định LOQ thường kết hợp với tính LOD. 
Có nhiều cách khác nhau để tính LOQ như sau: 


Dựa trên độ lệch chuẩn: 


Có hai trường hợp như trong phân tính LOD là thực hiện trên mẫu 


trắng và thực hiện trên mẫu thử. Các công thức tính toán như sau: 
Tính trên mẫu trắng: LOQ = x„ +10SD, 


Tính trên mẫu thử: LOQ = 10 SD 


Ví dụ: Đề xác định giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng của phương 


pháp phân tích metanol trong rượu, thực hiện phân tích mẫu trắng (mẫu có 





thực hiện phân tích 10 lần lặp lại và tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn, 
thu được các kết quả như sau: 


Phương trình đường chuẩn: y = 13,227 x + 0,004 








` Abs tại HL metanol Trung bình 
." 575nm (mg/I) (mg/I) SD (mgil) 
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Như vậy, LOD = 13,61 + 3x1,75 = 18,86 mgil 


LOG = 18,61 + 10x1,75 = 31,11 mgi 


Dựa trên tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu: 


Cách này chỉ áp dụng đối với các quy trình phân tích sử dụng các công 
cụ có nhiễu đường nên. Cách tính toán hoàn toàn tương tự như trong phân 


tính LOD. 


LOQ được chấp nhận tại nồng độ mà tại đó tín hiệu lớn gấp 10-20 lân 
nhiễu đường nên, thông thường thường lấy S/N = 10. 


Ví dụ: Xác định LOD của phương pháp phân tích axit benzoic trong nước 
giải khát bằng HPLC, người ta thực hiện phân tích các mẫu trắng có thêm 
chuẩn axit benzoic ở các nồng độ thấp dưới giới hạn thấp nhất của đường 
chuẩn. Tính chiều cao của pic sắc ký (H là tín hiệu S) và chiều cao của 
nhiễu đường nền (h = 2N) về hai phía của píc. Thu được các kết quả như 


sau. 





THÂM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP TRONG PHÂN TÍCH HÓA HỌC VÀ VI SINH VẬT 39 


=-NIk-sÌi-—-ni 5 
(mg/kg) (ï=S) (h = 2N) 

vn 1723 1429 2,41 

| L3 | 18 | Hm | 2M. 


| 4 | 198 | - HH | 288 - 





1 6531 1421 9,19 
nc: 2 6691 1323 10,1 


Như vậy LOD = 0,02 mg/kg 
LOQ =0,05 mg#kg 








Dựa trên đường chuẩn: 


Cách tính tương tự như trong phân LOD nhưng theo công thức sau: 





Lưu ý, ngoài việc tính toán như trên cần quan tâm đến độ lặp lại tại 
tùy theo mỗi phương pháp, giá trị RSD% cần phải đạt được theo một 
mức yêu câu nào đó. Xem thêm phần độ chụm về yêu câu RSD% cho từng 


nông độ cụ thẻ. 
5. Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) 


Hiện nay có nhiêu cách hiêu khác nhau vê thuật ngữ độ chính xác. 


Trước đây và đên bây giờ nhiêu tài liệu có nói vê độ đúng và độ chính xác 
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như là hai khái niệm khác nhau. Trong tài liệu này chúng tôi sử dụng hai 
thuật ngữ độ đúng và độ chụm để diễn tả độ chính xác của một phương pháp. 
phân tích theo quan điểm mới nhất của tiêu chuẩn quốc tế (ISO 5725 I- 
6:1994) và tiêu chuẩn quốc gia (TCVN 6910 1-6:2005). Độ đúng chỉ mức 
độ gần nhau giữa giá trị trung bình của kết quả thử nghiệm và giá trị thực 
hoặc giá trỊ được chấp nhận là đúng u. Độ chụm chỉ mức độ mức độ dao 
động của các kết quả thử nghiệm độc lập quanh trị giá trung bình. Hình 9 
mô tả sự mối quan hệ giữa độ chụm, độ đúng và độ chính xác. 


Độ chính xác (accuracy) = độ chụm (precision) + độ đúng (trueness) 


Pa =——_.Š5 —. p.- _—= 
r .— ¬ đổ — S. 
' để ĐÔ | „ “` 
 eD II*#Í@]] | 
l \ _ ` — GHI W 7 Ti L ` L em “~Ế ' 
`. +% Ở ` .1ỶẲÝ“ 
—_— ` "._ _ “Ế 
LCltön chu Ì lhng dung EKluinx chụan | #lùng, 
— hãng chính xắz ~ EKhhũnag chính xát 
ft. HE 
_ X vn _- 
| . |_. ` k ' Lể ho Kẻ nà: ` Ầ 
NIe@Dñ (a1 
_. Ñ ! _. : Ỉ bì XS 
5w ¿6 v : 
= _ Ñ _=—— „ 
tong?” "NGH” 
"hựan Ì láhữur chang { luụrn ' ium 
~ Khäng chỉnh xát Chính xát 


Hình 9: Minh họa khái niệm độ chính xác (độ chụm và độ đúng) 
5.1. Độ chụm 
5.1.1. Định nghĩa 
Trong nhiêu trường hợp các phép thử nghiệm trên những đôi tượng và 
với những điều kiện khác nhau thường không cho kết quả giống nhau. Điều 


này do các saI sô ngâu nhiên của môi quy trình gây ra, ta không thê kiêm 
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soát được hoàn toàn tât cả các yêu tô ảnh hưởng đên kêt quả thử nghiệm. Do 
đó, đề kiểm soát được các sai số này, phải dùng đên khái niệm độ chụm. Độ. 


thực. Độ chụm là một khái niệm định tính và được biểu thị định lượng bằng 
độ lệch chuẩn hay hệ số biến thiên. Độ chụm càng thấp thì độ lệch chuẩn 


hay hệ số biến thiên càng lớn. 
Độ chụm có thê được phân ra thành ba trường hợp sau: 
- _ ĐỘ lặp lại (repeatability) 
- __ Độ chụm trung ø1an (IntermedIate precIsion) 
- __ ĐỘ tái lập (reproducIbility) 


Sự khác nhau giữa các khái niệm độ lặp lại, độ chụm trung gian và độ 


tái lập được tóm tắt trong bảng 6. 


Bảng 6: Sự khác nhau giữa độ lặp lại, độ chụm trung gian và độ tái lập 








Điều kiện Độ lặp lại Độ chụm trung 
gian 

Nền mẫu Khác Khác 

Nông độ 

Thiết bị 





Điêu kiện môi 
trường 
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5.1.2. Cách xác định 
Cách 1. Bồ trí thí nghiệm 

Tiến hành làm thí nghiệm lặp lại 10 lần (ít nhất 6 lần) trên cùng một. 
mẫu (mỗi lần bắt đâu từ cân hay đong mẫu). Mẫu phân tích có thể là mẫu 
chuẩn, hoặc mẫu trắng có thêm chuẩn, tốt nhất là làm trên mẫu thử hay mẫu 
thử thêm chuẩn. 

Từng phòng thử nghiệm, có thê bố trí thí nghiệm để tính độ lặp lại 
hoặc độ chụm trung gian. Trong một số trường hợp tham gia so sánh với các 


phòng thử nghiệm khác (ví dụ trong chương trình thử nghiệm thành thạo, so 
sánh liên phòng). 


Nên tiễn hành ở nông độ khác nhau (trung bình, thấp, cao) trong 
khoảng làm việc, mỗi nông độ làm lặp lại 10 lần (ít nhất 6 lân). Tính độ lệch 
chuẩn SD và độ lệch chuẩn tương đối RSD hay hệ số biến thiên CV theo các 


công thức sau: 


RSD%=CV&=ŠPxI00 
X 


Trong đó: 
SD: Độ lệch chuẩn 
n: Số lần thí nghiệm 
- 


x¡: Giá trị tính được của lân thử nghiệm thứ 


x: Giá trị trung bình của các lần thử nghiệm 


THÂM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP TRONG PHÂN TÍCH HÓA HỌC VÀ VI SINH VẬT 43 


RSD%: Độ lệch chuẩn tương đối 
CV%: Hệ số biến thiên 
Cách 2. Tính toán trên các kết quả phân tích mẫu thực đã làm. 

Trong một số trường hợp việc ước lượng độ lặp lại có thể thông qua 
tính toán dựa trên kết quả phân tích các mẫu thực. Do đó việc lưu giữ các 
kết quả phân tích có vai trò rất quan trọng. 

Dựa trên kết quả phân tích làm trên mẫu thực trong nhiều tuần, ít nhất 
là 10 mẫu, có thể là các nền mẫu khác nhau, nông độ khác nhau nhưng phải 
có kết quả làm lặp 2 lần . 

Trường hợp các mẫu có nồng độ, hàm lượng gần như nhau. Tính độ 


lệch giữa hai kết quả lặp của mỗi mẫu d; rồi tính độ lệch trung bình d,y, sau 


đó tính độ lệch chuẩn s: 











d; =|X¡ —X;; 
3 
dụ = 
n 
X.= Xị TX¡¿ 
2) 
.* 
X= 
n 
Â dụ 
L115 


RSD%=-ÈŠx100 
X 
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Nếu các mẫu có nông độ x¡ khác nhau nhiều thì thay cho độ lệch d,, 
tính độ lệch tương đối D;, và độ lệch tương đối trung bình D,y và sau đó tính 


độ lệch chuẩn tương đôi: 





_ À„Di 
ˆ n 





D 
RSD% =———x100 
1,115 


9 


5.1.3. Tiêu chí đánh giá 


Đối chiếu giá trị tính được với giá trị mong muốn hay giá trị yêu cầu 
hoặc so với RSD% lặp lại cho trong bảng 7 
lớn hơn giá trị trong bảng ở hàm lượng chất tương ứng). Độ chụm thay đôi 
theo nông độ chất phân tích. Nồng độ chất càng thấp thì kết quả càng dao 
động nhiều (không chụm) nghĩa là RSD càng lớn. 


Bảng 7: Độ lặp lại tôi đa chấp nhận tại các nông độ khác nhau (theo AOAC) 
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ˆ ki 








S, 0,00001 100 ppb 15 
0, 0,000001 10 ppb 21 





Ví dụ: Kết quả các lần phân tích lặp lại chỉ tiêu lipit tổng số trong sữa bột: 


M3ịS0)4)7jxisjxjsjv 
hn==I=I=I=l=l=lel= 
HnI=I=I=I=I=l=l=l=l= 

21,4 | 26,2 | 24,1 | 25,5 |24,55| 2/,/ |26,55|125,25| 20,3 | 18,4 
¡| Đ,2 0,6 0,0 0,4 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4 0,2 


|P. |potea 0,022910,000010,015710,0041 /0,007210,005810,011910,019710,0109 
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25,45 | 2/,25 








| š 
IDDIDIDIDI 


1/0,0275:0,0257I0 


=  =00133: 


x100 = 1,19% 





1118 1118 


Ở khoảng nồng độ này, theo AOAC RSD% tối đa chấp nhận được là 1,8%, 


như vậy phương pháp áp dụng có độ chụm đạt yêu cầu. 


Trong nội bộ mỗi phòng thử nghiệm ngoài việc tính toán độ lặp lại, 
cần phải bồ trí thí nghiệm đề tính được độ chụm trung g1an (một SỐ tác giả 


øọI là độ tái lập nội bộ phòng thử nghiệm) theo một trong các cách sau đây: 
- _ Sử dụng các nhân viên thử nghiệm khác nhau; 


- - Sử dụng các thiết bị với một số đặc tính khác nhau, ví dụ các hệ 
thống HPLC khác nhau của các hãng khác nhau, hoặc của cùng một 


hãng nhưng với các model khác nhau; 
- _ Sử dụng các dung môi hóa chất, thuốc thử có chất lượng khác nhau; 


- _ Khác nhau về nhiệt độ và độ âm của phòng thử nghiệm; 
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Khác nhau các điều kiện cụ thể của thiết bị, ví dụ thành phần dung 


môi pha động, tốc độ dòng, pH của pha động... 


Việc tham gia thử nghiệm thành thạo, so sánh liên phòng thử nghiệm 
là điều kiện rất quan trọng trong đánh giá phương pháp. Các phòng thử 
nghiệm tham øgia phải có kết quả thử nghiệm liên phòng trước khi được 
công nhận đạt ISO 17025 và để duy trì công nhận ISO 17025. 


5.2. Độ đúng (trueness) 


5.2.1. Định nghĩa 

Độ đúng của phương pháp là khái niệm chỉ mức độ gần nhau giữa giá 
trị trung bình của kết quả thử nghiệm và giá trị thực hoặc giá trị được chấp 
nhận là đúng (0u). 

Đối với đa số mẫu phân tích, giá trị thực không thể biết một cách 
chính xác, tuy nhiên nó có thể có một giá trị quy chiếu được chấp nhận là 
đúng (gọi chung là giá trị đúng). 

Giống như độ chụm, độ đúng là một khái niệm định tính. Độ đúng 
thường được diễn tả băng độ chệch (bias). 

X. <= 
A=“®°_—Ẻx100 
u 
Trong đó: A : Độ chệch (blas), % 
Xụ: Giá trị trung bình của kết quả thử nghiệm 
u: GIá trị thực hoặc giá trị được chấp nhận là đúng 


5.2.2. Cách xác định độ đúng 


Muốn xác định độ đúng cân phải tìm được giá trị đúng, có nhiều cách 
khác nhau để xác định độ đúng, bao gøôm việc so sánh kết quả thực nghiệm 


với kết quả thực hiện bởi một phương pháp đôi chiếu hoặc sử dụng mẫu đã 
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biệt nông độ (mâu kiêm tra hoặc mâu chuân được chứng nhận) và phương 


pháp xác định độ thu hồi (độ tìm lại). 
Cách 1: So sánh với phương pháp chuẩn/đối chiếu 


Phân tích mẫu chuẩn hoặc mẫu thử, thực hiện 10 lần bằng phương 
pháp khảo sát và bằng một phương pháp đối chiếu. Phương pháp đối chiêu 
tốt nhất là phương pháp tiêu chuẩn của các tổ chức có uy tín, nếu không 
phương pháp đối chiêu là phương pháp đã qua thấm định cho kết quả tin cậy 
trong dải đo đang thực hiện. Tính toán các kết quả trung bình và độ lặp lại 
(hệ số biến thiên) của hai phương pháp. 

Đánh giá độ tương đông về độ chụm của hai phương pháp bằng cách 
so sánh phương sai s“ của hai phương pháp đó, dùng tiêu chuẩn F (Eisher) 
và so sánh hai trỊ giá trung bình bằng tiêu chuẩn t (Student). Việc bố trí các 
thí nghiệm phải được thực hiện theo phương pháp tham chiếu một cách 
nghiêm ngặt và các phép đo phải được tiến hành dưới điều kiện lặp lại. 

- _ $0 sánh hai phương sai (chuẩn F — Fisher) 

Chuẩn E dùng để so sánh độ lặp lại của hai tập số liệu hoặc hai 
phương pháp khác nhau. Với tập số liệu nhỏ, tính toán giá trỊ Fụ (F thực 
nghiệm) theo công thức sau đây và so sánh với giá trỊ Fc (F tra bảng). 

2 


5 
Fạ==>>l 
S; 


Trong đó: Fu: Giá trị F thực nghiệm 
SE->ÊU- Các phương sai của hai phương pháp với 


quyước S,ˆ >§,ˆ 
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Nếu: F¿ < Ec (œ, kị, ks): Hai phương pháp có độ lặp lại (độ chụm) 


giống nhau. 


Nếu: F„ > Fc (œ, kị, kạ): Hai phương pháp có độ lặp lại khác nhau, 
trong trường hợp này nếu độ lặp lại của phương pháp thử nghiệm khác với 
phương pháp chuẩn thì cần xem xét thêm về độ lặp lại như đã mô tả trong 


phân trên. 
Trong đó: F¿ (d, kị, kạ): Giá trị F tra bảng (xem phụ lục 2) với: 
kị,kạ : Bậc tự do (kị = nị- Ì; kạ=na- l) 
n¡, nạ: Số lần làm thực nghiệm của hai phương pháp 


œ: Mức ý nghĩa (significance level), thường lấy œ = 


0,05 (tương ứng với độ tin cậy (confidence level) 95%) 
- _ $o sánh bai giá trị trung bình (chuẩn t— Studenf) 


Chuẩn t được dùng để so sánh xem có sự khác nhau giữa giá trị thực 
nghiệm và giá trị thực hay không: phương pháp này được ứng dụng hoặc để 
so sánh kết quả thực nghiệm với giá frỊ chuẩn trong mẫu kiểm tra (xem thêm 
cách 2) hoặc để so sánh kết quả của phương pháp phân tích với phương 
pháp đối chiếu. 

Trước khi so sánh hai giá trị trung bình cần so sánh hai phương sai. 
Với số lần phân tích nhỏ hơn 30, khi hai phương sai có sự đồng nhất, tính 
độ lệch chuẩn chung và giá trỊ tạ (t thực nghiệm) theo công thức sau đây và 


so sánh với giá trỊ tc (t tra bảng): 


A 2 _— (n, -1B, +Ín, —I)S,` 
: n,+n,—2 
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Ki= n"¡i+nạ- % 
Trong đó: tạ: Giá tr t thực nghiệm 
tc(œ, k): Giá trỊ t tra bảng mức ý nghĩa ơ, bậc tự do k 
(xem phụ lục 1) 
nị, nạ : Số lần thí nghiệm lần lượt của phương pháp 
thử nghiệm và phương pháp đối chiêu 
SE iÊp: Phương sai lân lượt của phương pháp thử 


nghiệm và phương pháp đối chiêu 


xi,xz: Giá trị trung bình lần lượt của phương pháp 
thử nghiệm và phương pháp đối chiêu 
Nếu tụ < tc(œ, k) : Không có sự khác nhau về kết quả của hai phương 
pháp. 
Nếu tạ > tc(œ, k) : Có sự khác nhau về kết quả của hai phương pháp, 
phương pháp thử nghiệm mắc sai số hệ thống. 
Trong trường hợp hai phương sai không đồng nhất (khác nhau có ý 
nghĩa), tính giá trỊ tạ và bậc tự do k theo các công thức sau và so sánh như 


trên. 
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nụ H; 


⁄4),04) 


n,+l n; +l 





Ví dụ: Để đánh giá phương pháp mới đề xuất để xác định hàm lượng nite 1(roøen 
trong mẫu thực phẩm, người ta so sánh phương pháp này với phương 


pháp tiêu chuẩn (phương pháp Kịjeldahl) qua thí nghiệm sau: 
Phương pháp tiêu chuẩn: n¡ = 10; x¡ = 10,5; s; = 0,65 
Phương pháp nghiên cứu: n; = 10; xa = 10,9; s; = 0,76 
Hãy đánh giá độ đúng của phương pháp đề xuất? 


Giải: 





z 
- S0 sánh phương sai: F„ — =1,3671 


Tra bảng ta có: F (0,05; 9; 9) = 3,18 > F¿n: Hai phương sai không có 
sự khác nhau có ý nghĩa, hai phương pháp có độ lặp lại tương đồng.. 


- S0 sánh hai giá trị trung bình: 


°ã _ (10—1)x0,68? +(10-1)x0,76” 3,8025+5,1984 `. 
;ỏ. 10+10—2 : 18 cóc 


10,5-— 
105-109 _¡2ag 





tn =—====— 
0,50x "": 
10 10 

Tra bảng có t(0,05; 18) = 2,101 > tu, do đó không có sự khác nhau 


về kết quả của hai phương pháp. 
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Cách 2: Sử dụng vật liệu chuẩn (Reference material) 


Vật liệu chuẩn (còn gọi là mẫu chuẩn) là mẫu phân tích có hàm lượng 
chất phân tích đã được xác định trước và là đúng. Có nhiều cấp vật liệu 
chuẩn khác nhau, trong đó cao nhật là CRM (certified reference material — 
vật liệu chuẩn được chứng nhận) được cung cấp bởi các tổ chức có uy tín 
trên thê giới. 

Các mẫu CRM luôn có kết quả kèm theo khoảng dao động, do đó khi 
phân tích mẫu CRM có thể đánh giá được độ đúng dựa vào khoảng dao 
động cho phép (ví dụ: Mẫu thịt, chỉ tiêu clenbuterol là I ng/g + 0,05 ng/g: 
nếu kết quả phân tích được trong khoảng từ 0,95-1,05 thì đạt). 


Nếu không có các mẫu CRM có thê sử dụng các mẫu kiểm tra (QC- 
Quality Control) đã biết nồng độ. Phòng thử nghiệm có thê tự chuẩn bị các 
loại mẫu này, hoặc sử dụng các mẫu thực có hàm lượng đã biết hoặc sử 
dụng các mẫu lưu từ chương trình so sánh liên phòng thử nghiệm. Trong 
trường hợp khác phòng thử nghiệm có thể sử dụng các mẫu thêm chuẩn để 


đánh giá độ đúng, nội dung này sẽ được mô tả cụ thê trong cách 3 dưới đây. 


Nhiêu tô chức có uy tín như USFDA, EURACHEM. ICH... quy định 


tính độ chệch (bias) để xác định độ đúng như sau: 
A=*~ÈxI00 
u 
Trong đó: A: Độ chệch (blas), % 


x: Giá trị trung bình của kết quả thử nghiệm 


u: GIá trị thực hoặc giá trị được chấp nhận là đúng 
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Có thể sử dụng chuẩn t để đánh giá kết quả như sau: 


Phân tích mẫu chuẩn lặp lại 10 lần (tối thiểu 6 lần), tính giá trị trung 


bình và độ lệch chuẩn, từ đó tính 1á frỊ tạ theo công thức sau đây và so sánh 


VỚI fc (p): 
u=3 
tụy =1 
° 
ln 
Trong đó: tạ: Cá tr t thực nghiệm 


tc(œ, k): G1á trỊ t tra bảng với mức ý nghĩa 0,05 (xem 


phụ lục 1) và bậc tự do k=n- Ì. 
u: Giá trị thực hoặc giá trị được chấp nhận (tham 
chiếu) 
x: Giá trị trung bình của phương pháp thử nghiệm 
S“: Phương sai của phương pháp thử nghiệm 
n: Số lần thí nghiệm 

Nếu tạ < t. : Không có sự khác nhau về kết quả của giá trị trung bình 


so với giá trị tham chiếu ở mức ý nghĩa ơ, tức là phương pháp có độ đúng 


đạt yêu cầu. 
Nếu tạ > t. : Có sự khác nhau về kết quả của phương pháp thử nghiệm 


so với kết quả tham chiêu ở mức ý nghĩa ơ, phương pháp thử nghiệm mặc 


saI sô hệ thông. 
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Ví dụ: Phân tích mẫu QC bằng phương pháp đang nghiên cứu cho kết quả 


như sau: 
n=10; x=46,5 ng/g; SD = 4,5 ng/g 
Cho biết mẫu QC có kết quả đúng là: 50 ng/g. 


Đánh giá độ đúng của phương pháp đang nghiên cứu? 








Giải: 
50 - 46,5 
Tính giá trị ta: tụ, - 80 ~ 46,5| =2,46 
4.5 
10 


Tra bảng: t (0,95; 9) = 2,262 < tạ, do đó kết quả mẫu QC không đạt yêu 


^ 


cau. 


Cách 3: Xác định độ thu hôi 


Các phương pháp tính độ đúng theo cách 1 hay cách 2 đều gặp những 
khó khăn nhất định. Trong nhiều trường hợp không thể tìm hoặc áp dụng 
một phương pháp tiêu chuẩn để so sánh kết quả, cũng như không thể dễ 
dàng có được các mẫu chuẩn hoặc mẫu chuẩn được chứng nhận phù hợp với 
phương pháp. Việc xác định độ đúng do đó có thể thực hiện thông qua xác 


định độ thu hồi (còn gọi là độ tìm lại) của phương pháp. 


Thêm một lượng chất chuẩn xác định vào mẫu thử hoặc mẫu trắng, 
phân tích các mẫu thêm chuẩn đó, làm lặp lại tôi thiểu bốn lần băng phương 


pháp khảo sát, tính độ thu hồi theo công thức sau đây: 


Đối với mâu thử: 
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R%œ = Cm+ — Cn 100 
® 


I® 


- ĐÔI với mâu trăng: 


R# = C“x100 
C 


Trong đó: R%: Độ thu hồi, % 
Cm¿e: Nông độ chất phân tích trong mẫu thêm chuẩn 
C„: Nồng độ chất phân tích trong mẫu thử 
C‹: Nông độ chuẩn thêm (lý thuyết) 
Cụ: Nông độ chất phân tích trong mẫu trắng thêm chuẩn 


Sau đó tính độ thu hồi chung là trung bình của độ thu hôi các lần làm 


lặp lại. 


Thêm chất chuẩn ở ba mức nông độ là mức thấp, trung bình và cao 
trong khoảng nồng độ làm việc. Theo quy định của hội đồng châu Âu đối 
với các chỉ tiêu an toàn (các chỉ tiêu thuộc nhóm độc, có quy định giới hạn 
cho phép, ví dụ tôn dư hormon, kháng sinh, hóa chất bảo vệ thực vật...) 
thêm chuẩn vào mẫu trăng ở ba mức nông độ tại 0,5 lần, I lần và 2 lân giới 


hạn cho phép (MRL). 


Hội đông châu Âu cũng quy định đôi với các mẫu phân tích hàng ngày 
(routine) các chỉ tiêu thuộc cùng nhóm (ví dụ: hóa chất bảo vệ thực vật 
nhóm clorhữu cơ) cần kiểm soát chất lượng bằng cách phân tích mẫu thêm 
chuẩn tôi thiêu 10% số lượng chất, các chất khác cần thay phiên kiểm tra 
với tân suất tôi đa 1 năm/lân cho từng chất. 
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Ví dụ: Để xác định độ thu hồi của phương pháp phân tích hàm lượng SO; lưu huỳnh dioxid 


trong mẫu rượu vang, thực hiện phân tích các mẫu rượu vang và rượu 
vang có cho thêm chuẩn ở ba mức nông độ, mỗi nồng độ thực hiện phân 
tích bốn lần lặp lại, thu được các kết quả như sau: 


TT 


1 


3 


20 


Chuẩn thêm (mg/100 
mi) 


0 


0 


HL SO; R 


#,/2 

2 20 0 7,69 
⁄,/3 

⁄#,/6 

3 


4 20 0 FÃ 




















17,7 | 100 
32,3 | 98,4 
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126-— 7,73 


- Ở nồng độ thêm 5 mg/100 ml: R % = =. SUY =97,5% 
- Ở nồng độ thêm 10 mg/100 mi: R % = “TS x00 =100% 
- Ở nồng độ thêm 25 mg/100 ml: R % = =— xi0 = 96,4% 


5.2.3. Tiêu chí đánh giá 


Sau khi đánh giá độ thu hồi, so sánh kết quả với các giá trị cho trong 
bảng 8. Độ thu hồi ở các nồng độ khác nhau có kỳ vọng khác nhau. Trong 
trường hợp phân tích các chất hàm lượng vết có thể tham khảo tiêu chuẩn 


của hội đồng châu Âu (bảng 9). 


Bảng 8: Độ thu hồi chấp nhận ở các nông độ khác nhau (theo AOAC) 


Độ thu hồi [% ] 














10. 0,0000001 
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Bảng 9: Quy định về độ thu hồi của hội đồng châu Âu 





6. Độ ồn định (hay độ vững/độ chắc chắn) của phương pháp 
6.I. Định nghĩa 


Độ ổn định của phương pháp là khả năng cung cấp các kết quả có độ 
chính xác (độ đúng và độ chụm) chấp nhận được dưới những điều kiện có. 


Người ta phân biệt hai khái niệm độ vững (robustness) và độ chắc 





chăn (rusedness) như sau: 


- _ Độ vững: Là mức độ lặp lại các kết quả phân tích khi có sự thay đối 
nhỏ một số thông số của phương pháp (method parameters). Ví dụ 
đối với phương pháp sắc ký lỏng có thể kế ra các yêu tô này bao 
gồm pH pha động, tốc độ dòng, nhiệt độ cột, thê tích tiêm mẫu, 
thành phân pha động, bước sóng phát hiện... 


- _ Độ chắc chắn: Là mức độ lặp lại các kết quả phân tích khi có sự thay 
đôi một số yêu tố thuộc về điều kiện phân tích (test conditions). Các 
điêu kiện này có thê là người phân tích, thiết bị phân tích, cột sắc ký 
do các nhà cung cấp khác nhau, lô hóa chất thuốc thử, thời điểm 


thực hiện thí nghiệm... Nói chung, độ chắc chắn thường liên quan 
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đến việc tính độ chụm trung glan hay độ tái lập nội bộ phòng thử 


nghiệm. 


Trong tài liệu này chúng tôi nói đên độ ôn định bao gôm cả hai yêu tô 


độ vững và độ chắc chắn của phương pháp. 
6.2. Cách xác định 


Cho dù có sự khác nhau về điều kiện phân tích hay khác nhau về 
thông số phương pháp, thì cũng cần phải bố trí các thí nghiệm để so sánh 
các kết quả đạt được trong các điều kiện thay đôi này bằng cách so sánh hai 
phương sai (chuẩn F) và so sánh hai s1á trỊ trung bình (chuẩn t) của hai 
nhóm kết quả A và B. Ví dụ, giữa người A với người B, giữa máy A và máy 
B, giữa điều kiện A và điều kiện B... Cách tiến hành so sánh giống như 


trong phân xác định độ đúng khi so sánh hai phương pháp đã nêu ở trên. 


Trong trường hợp có mẫu CRM có thê bố trí các thí nghiệm (có sự 
thay đối điều kiện phân tích hay các thông số của phương pháp) đề tính kết 
quả mẫu CRM và so sánh với kết quả chuẩn để đánh giá độ ồn định của 


phương pháp. 
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Chương lIII: THÂM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP 
PHÂN TÍCH VI SINH VẬT 


Phương pháp vi sinh vật có sự khác biệt rõ rệt với các phương pháp 
hóa học. Do đó việc thấm định phương pháp phân tích vi sinh vật cũng có 
những yêu câu và kỹ thuật riêng. Chương này sẽ giới thiệu một cách sơ lược 
các khái niệm và cách tiễn hành thâm định các thông số cơ bản nhất của 
phương pháp phân tích vi sinh vật thực hiện theo kỹ thuật nuôi cấy truyền 


thống. 


1. Các yêu cầu chung 
1.1. Chuẩn bị thâm định 


Trước khi thâm định bất kế một phương pháp nào, phòng thử nghiệm 
phải có đây đủ các trang thiết bị, dụng cụ và máy móc đề thực hiện phương 
pháp đó cũng như các yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng các chỉ số kỹ 
thuật của trang thiết bị và dụng cụ (phải được hiệu chuẩn nếu cân, bởi một 
đơn vịi/phòng hiệu chuẩn có đủ điều kiện, thích hợp so với yêu cầu). Có thể 
thực hiện kiểm tra chất lượng môi trường nuôi cấy, thuốc thử theo hướng 
dẫn tại tiêu chuẩn ISO 11133 phân [ và II. 

Thấm định một phương pháp cần được thực hiện bởi các kiêm nghiệm 
viên nắm vững kiến thức chuyên môn, kỹ thuật thao tác tốt và có kinh 


nghiệm trong phân tích vi sinh vật. 
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Chuẩn bị mẫu cho quá trình thâm định: Đôi với phương pháp vi 
sinh, việc chuẩn bị mẫu thấm định rất quan trọng do các mẫu vi sinh thường 
có độ ôn định không cao. Quá trình lựa chọn một dạng thực phẩm đề làm 


tăng tỷ lệ mẫu bị nhiễm tự nhiên cân được tính toán hêt sức cân thận. 


Đề thâm định trên đối tượng mẫu thực phẩm, cần lựa chọn năm loại 
thực phẩm khác nhau thuộc năm nhóm. Chi tiết việc lựa chọn loại thực 


phẩm đề thâm định được mô tả trong phụ lục 3. 


- _ Các mẫu tự nhiên được ưu tiên nhất. Đó là các sản phẩm được phân 
tích có chứa/nhiễm vi sinh vật đích. Quá trình bảo quản mẫu cần hạn 
chế tối đa sự thay đôi của vi sinh vật và trạng thái của chúng. Cân 
phải kiểm tra mức độ ồn định hàm lượng vi sinh nhiễm ngay trước 


thời điểm sử dụng mẫu để làm thấm định. 


- - Mâu tự nhiêm: Các dạng mâu lỏng hoặc sệt có thê được gây nhiêm 
băng cách trộn với các sản phầm tương tự có nhiêm vi sinh vật tự 


nhiên. Cần phải đảm bảo tính đông nhât của mâu sau khi trộn. 


- - Mẫu thêm: Sử dụng các vi sinh vật đích đê gây nhiễm vào mẫu 
trăng. Hàm lượng vi sinh vật gây nhiêm cân tương đương với lượng 


thường có trong các sản phầm tự nhiên. 


- Mẫu chuẩn: Mẫu chuẩn, đặc biệt là các mẫu chuẩn được chứng 
nhận, có chứa một lượng vi sinh vật đã biết và có độ ốn định cao. 
Mẫu chuẩn có thể được sử dụng để làm mẫu thêm chuẩn khi thâm 
định các phương pháp định lượng. Đối với các phương pháp định 


tính, việc sử dụng thường không cân thiết. 
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1.2. Lựa chọn thông số thấm định 


Các phương pháp vi sinh, giống như các phương pháp hóa học cũng 
có thê phân loại thành hai nhóm phương pháp là các phương pháp tiêu 
chuẩn (reference method) và các phương pháp không tiêu chuẩn hay các 
phương pháp thay thế (alternative method). Hiện nay, các phòng thử nghiệm 
ở Việt Nam đa số đều sử dụng các phương pháp tiêu chuẩn để thực hiện các 
chỉ tiêu v1 sinh. Do đó, trong phạm vị của tài liệu này, chúng tôi chỉ xin giới 
thiệu việc thâm định đỗi với phương pháp tiêu chuẩn, các thông số cần thấm 


định như sau: 


Bảng 10: Lựa chọn thông số thâm định phương pháp phân tích vi sinh vật 


Phương pháp định tính Phương pháp định lượng 
Giới hạn phát hiện Giới hạn phát hiện 

Độ đặc hiệu, độ nhạy GI1ới hạn định lượng 

Độ lệch dương, độ lệch âm Độ lặp lại 


Độ chính xác (độ đúng) Độ tái lập 





Các khái niệm vê thông sô thâm định vi sinh cũng có những điêm 
khác so với thâm định hóa học, các khái niệm này sẽ được làm rõ trong các 


phân sau. 


Đối với các phương pháp không tiêu chuẩn, quá trình thâm định phức 
tạp hơn và thông thường cần trải qua hai giai đoạn, giai đoạn I là thực hiện 
so sánh với một phương pháp chuẩn và giai đoạn II là so sánh liên phòng 
thử nghiệm. Để tìm hiểu kỹ hơn về thâm định phương pháp tiêu chuẩn, có 
thê tham khảo thêm ISO 16140:2003. 
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2. Thâm định phương pháp tiêu chuẩn (method verification) 
2.1. Phương pháp dịnh tính 
2.1.1. Giới hạn phát hiện 
a. Định nghĩa 

Giới hạn phát hiện của một phương pháp là nông độ vi sinh vật thập 
nhất trong mẫu có thê xác định được băng phương pháp đó. 

Đối với phương pháp định tính giới hạn phát hiện được tính ở nồng 
độ có tôi thiểu 90% mẫu có kết quả dương tính. 


b. Cách xác định 





Thực hiện theo các bước sau: 

- Chọn loại đối tượng mẫu cần thực hiện thâm định. 

- Thử năm mật độ vi khuẩn cho mỗi loại vi sinh vật đích cho một loại 

mẫu, ôm cả chứng âm. Các mức độ cụ thể như sau: 

Š_ Mức độ I1 (L,) là chứng âm, chỉ cần thực hiện I1 lần. 

š_ Mức độ 2 là mức độ phát hiện theo lý thuyết từ [1 - 9] CFU/ 25g 
và mỗi mức độ gây nhiễm ký hiệu Lị;, Lịy, Lịc với (1 < La < 
Lịp< Lịc< 9) CFU/ 25s. Mức độ 2 được thực hiện 5 lần cho mỗi 
mẫu nhiễm. 

Š§ Mức độ 3 (L¿) là mức trên mức phát hiện theo lý thuyết [10-50] 
CFU/ 25s, mức độ này chỉ cân thực hiện I1 lần. 


c. Tính kết quả 





LOD của mỗi loại thực phẩm được tính như sau: 
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LOD = nông độ vi khuẩn nhiễm vào mẫu mà ở đó có ít nhất 90% 
mẫu phân tích có kết quả dương tính. 
d. Đánh giá kết quả 
LOD < 10 là đạt yêu câu. 
212. Xác định độ chính xác (accuracy:AC), độ đặc hiệu 
(specjficnqy:SP), độ nhạy (sensiiviy:SE) độ lệch đương 
(postfive deviafion:PD) và độ lệch âm (negatfive deviation:ND) 
a. Định nghĩa 
- - Độ chính xác (hay độ đúng) là mức độ giống nhau giữa kết quả 
phân tích được với giá trị tham chiếu. 
- _ Độ đặc hiệu là khả năng phân biệt vi sinh vật đích với các vị sinh 
vật khác. 
- _ Độ nhạy là tỷ lệ của các vi sinh vật đích có thể được phát hiện. 
b. Cách xác định 
Với mỗi loại đối tượng, chuẩn bị các mẫu khác nhau, chuẩn bị các 
mẫu này thành hai nhóm, trong đó có một nhóm mẫu âm tính và một nhóm 
mẫu được gây nhiễm mức nông độ khoảng băng 10 lần LOD (không thông 
báo cho kiêm nghiệm viên). Bồ trí các kiếm nghiệm viên phân tích độc lập 
theo cùng một phương pháp đang nghiên cứu. 
c. Tính kết quả 


Tính kết quả theo các công thức sau: 
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Mẫu có kết quả âm tính (-) TN 


Trong đó: TP (True Positive): Dương tính đúng (Mẫu chứng có kết quả 


dương tính, kết quả phân tích cho kết quả dương tính) 


FP (False Positive): Dương tính giả (Mẫu chứng có kết quả 
âm tính, kết quả phân tích cho kết quả dương tính) 


FN (False Negative): Âm tính giả (Mẫu chứng có kết quả 
dương tính, kết quả phân tích cho kết quả âm tính) 


TN (True Negative): Âm tính đúng (Mẫu chứng có kết quả 
âm tính, kết quả phân tích cho kết quả âm tính) 


n= TP + FP + EN +TN: Tổng số các kết quả 
Độ chính xác, độ đặc hiệu, độ nhạy, độ lệch dương, độ lệch âm được 
tính toán theo các công thức sau đây: 


Độ chính xác AC 100 


TP+IN 
—=—————X 
N 
Độ đặc hiệu P=—— —xI00 

TN+FEP 
TP 


+ 


FP 


Độ lệch dương D= "ma 
Xu 


ó6 
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FN 


Độ lệch âm D=—xÏÌ00 
FN+TN 


d.. Đánh giá kết quả 


Các thông sô cần được đánh giá theo các chuân mực sau: 


Độ chính xác (AC) > 90 % 
Độ đặc hiệu (SP) > 90 % 
Độ nhạy (SE) > 90 % 

Độ lệch dương (PD) < 10 % 


Độ lệch âm (ND) < 10 % 


Ví dụ: Bố trí các thí nghiệm để xác định độ chính xác, độ đặc hiệu và độ 


nhạy của một phương pháp vi sinh, thu được các kết quả như sau: 


- Số mẫu dương tính phát hiện dương tính: 37 (TP) 


- Số mẫu âm tính phát hiện dương tính: 3 (FP) 


- Số mẫu dương tính phát hiện âm tính: 2 (FN) 


- Số mẫu âm tính phát hiện âm tính: 38 (TN) 


Ta có các kết quả: 


- Tổng các kết quả: n = 80 


- Độ nhạy: SE = 


- Độ đặc hiệu: SP = —————x100= 


TP 3/ 


————xÌl100-= x100 =95% 
TPE.+¬FN 3/+2 





D, SP x100 =93% 





TN+FP _38+3 
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- Độ lệch dương: PD = x100 = x100 = 7,5% 














FP+TP 3+37 
- Độ lệch âm: ND=—TÏ_x100=—^—x100=5% 
FN+TN 2+38 
-:E9 Èliftift#setAs. t1 die _- x100 = 94% 
h 


2.2. Phương pháp dịnh lượng 


2.2.1. Giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng 


a. Định nghĩa 


Đối với phương pháp định lượng, giới hạn phát hiện là nồng độ vi 


sinh vật thấp nhật mà phương pháp đó có thê xác định được nhưng 


chưa định lượng được. 
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Giới hạn định lượng của phương pháp là nông độ vi sinh vật thấp 


nhất mà phương pháp có thể định lượng được với một độ chụm 


mong muôn. 


b._ Quy trình thực hiện 


Thực hiện kiêm nghiệm năm mâu ở nông độ tôi thiêu - tại mức phát 


hiện là trên 0 (a minimum non Zero level) hoặc gân 0Ö (near zero level) - đê 


chắc chắn răng số lượng mẫu dương tính có tỷ lệ < 50%. 


Chọn 3-5 nông độ trong khoảng nông độ vi sinh vật dự kiến để phân 


tích (ví dụ 10, 20, 50 CFU/25g). Mỗi nông độ thực hiện lặp lại 6 lần. Ước 


tính lượng vi sinh vật thấp nhất trong mẫu có thể phát hiện 50% kết quả 


dương tính. 
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c. Tính kết quả 
Tính giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng theo công thức sau: 

LUC 

Sa =——= 
1,65 

LOD = 3,3x§u 

LOQ =10x® 

Trong đó: LC (Critical Level): Lượng vi sinh vật thập nhất trong 
mẫu có thê phát hiện 50% kết quả dương tính. 


So: Tín hiệu nên (baseline spread) 


Ví dụ: Các kết quả dương tính: 0/6 tại nồng độ 10, 2/6 tại nồng độ 20 và 
5/6 tại nồng độ 50 


‡ Ước tính mức độ dương tính xấp xỉ phát hiện 50% là LC ~ 20 CFU/25g 
Do đó, S= 20/1,65 => 12 
Giới hạn phát hiện: LOD = 3,3 x 12 = 40 (CFU/25g) 


Giới hạn định lượng: LOO = 10 x 12 = 120 (CFU/25g) 


2.2.2. Xác định độ chụm (độ lặp lại và độ tái lập nội bộ) 


a. Định nghĩa 
Như đã nêu trong chương 2, thâm định phương pháp hóa học, khái 
niệm độ chụm được sử dụng để chỉ mức độ gân nhau giữa các kết quả phân 


tích. 
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Độ lặp lại chỉ độ chụm được thực hiện trong những điều kiện giông 
nhau, bởi cùng một kiểm nghiệm viên và trong một khoảng thời gian tương 
đối ngắn. 

Độ tái lập chỉ độ chụm được thực hiện bởi các kiểm nghiệm viên khác 
nhau (độ tái lập nội bộ phòng thử nghiệm hay còn gọi là độ chụm trung 
gian), hoặc các phòng thử nghiệm khác nhau (độ tái lập liên phòng thử 


nghiệm). 
b._ Quy trình thực hiện 


Chọn khoảng 3-5 loại nên mâu thực phâm, môi loại chọn 3-5 sản 
phầm (mâu tự nhiên hoặc mâu tự nhiêm). Đôi với mâu tự nhiêm, cây v1 sinh 


vật với nồng độ khoảng 10-10” CFU/đơn vị. 


Š Xác định độ lặp lại: Một kiểm nghiệm viên thực hiện kiểm 
nghiệm các mẫu nói trên, mỗi mẫu lặp lại hai lân, trong một 
khoảng thời g1an ngăn. 

ÍŠ Xác định độ tái lập nội bộ phòng thử nghiệm (độ chụm trung 
gian): Hai kiêm nghiệm viên, kiếm nghiệm các mẫu nói trên, lặp 
lại hai lần SOnØ SOnØ; có thể thực hiện trong khoảng thời gian 
tương đôi dài. 

Các dữ liệu để xác định độ tái lập có thê thu được từ quá trình kiểm 


nghiệm mẫu thực tế, lưu lại các số liệu song song để tính toán. 
c. Tính kết quả 


V Độ lặp lại: Tính độ lệch chuẩn tương đôi (RSD) theo công thức: 


¬¬ loga, +logb, 
x 2 
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n 


`. l(Ioz a; —logb;, \/x; lj 


I=l 





RSD = 
2n 


Trong đó: ai bị: Các kết quả phân tích song song của kiểm 
nghiệm viên. 
xẻ Kết quả trung bình của hai lần thí nghiệm song 
song (). 
n: Số kết quả phân tích song song của kiểm nghiệm 
vIên. 
V_ Độ tái lập nội bộ phòng thử nghiệm: Có nhiều cặp kết quả lặp lại 
(song song) của hai kiểm nghiệm viên A và B. Tính độ lệch chuẩn 
tương đôi (RSD) theo công thức sau: 


¬. loga, +logb, 
¬ 2 





n 


3 l(Ioga, có logb, )/x,Ï 


1=l 
2n 





RSD, = 


Trong đó: a¡, bị¿ Các kết quả phân tích song song của cả hai kiểm 
nghiệm viên A và B. 
Ä:: Kết quả trung bình của hai lần phân tích song song. 
n: Số kết quả phân tích song song của cả hai kiểm nghiệm 
viên A và B. 
Trường hợp có nhiều kiểm nghiệm viên cùng thực hiện cũng có thê áp 


dụng công thức trên đề tính độ tái lập. 


d. Đánh giá kết quả 
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Khi trong phương pháp chuẩn có cung cấp các thông số về độ chụm 
thì kết quả xác định độ lặp lại SD, và độ tái lập SDạ cần phải nhỏ hơn các 


giá trị tương ứng nêu trong phương pháp chuẩn. 


GHI CHÚ: Nếu trong phương pháp chuẩn có nêu giới hạn độ lặp lại r 
hay giới hạn độ tái lập R thì cách thâm định/kiêm tra tối thiểu là: hiệu hay 
thương (tùy theo quy định trong phương pháp tiêu chuẩn) giữa hai kết quả 
phân tích song song phải nhỏ hơn r (nếu là hai kết quả lặp lại) hay nhỏ hơn 


R (nếu là hai kết quả tái lập). 


Ví dụ: Kết quả xác định độ lặp lại và độ tái lập của hai kiểm nghiệm viên A 


và B khi định lượng một loại vi khuẩn trên mẫu thực phẩm và các tính toán 


độ lặp lại và độ tái lập như sau: 


KNV 
1 (a;)2 (bi)|Iog(a,) 


|2 | 8 [3928 |t868 1⁄47] 0168 | tấ02  o972sgagosem 





3 34 | 30 |1,531 1,477| 0,054 | 1,504 /0,03613510,001306 
4 70 | 64 1,806. 0,039 | 1,826 |0,021531810,000454 
BỊ nh len SH tg bengamee 
Ln|s BelBelasrmlser| se bosakmee 
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mm 





1,690 0,042 | 1,711 
2,193. 0,032 | 2,209 |0,014568)10,000212 





Tổng KNV A 





Tổng KNV B 0,017214 


Độ lặp lại của KNV A: RSD„„¿) = VN =0,0308; 


Độ lặp lại của KNVB: RSD„m; = —.~ = 0,0328 : 
Độ tái lập nội bộ: RSDa=, Lỗ bí kaàu =0,045 
2x16 
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Chương IV: ƯỚC LƯỢNG 
ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO 


Theo yêu câu của ISO 17025, độ không đảm bảo đo là một yêu cầu 
cần thực hiện cho tất cả các phương pháp thử được áp dụng. Việc ước lượng 
độ không đảm bảo đo là một việc khó và rất phức tạp, và không phải một 
phòng thí nghiệm nào cũng có thê thực hiện được. Tuy nhiên, để có thể dần 
dần nâng cao chất lượng hệ thống phòng thí nghiệm phân tích hóa học và vi 
sinh vật thì cần phải thực hiện công việc này. Các phòng thử nghiệm có thê 
phối hợp đề xác định độ không đảm bảo đo như là một phân của quá trình 
thâm định phương pháp phân tích. Nội dung của chương này sẽ mang đến 
những khái niệm cơ bản nhất và các cách thực hiện các phép đánh giá độ 


không đảm bảo đo. 
1. Khái niệm về độ không đảm bảo đo 


Độ không đảm bảo đo của phép đo là thông số gắn với kết quả của 
phép đo, thông số này đặc trưng cho mức độ phân tán của các giá trị có thể 
chấp nhận được quy cho đại lượng đo của phép đo. 

Độ không đảm bảo đo nói lên độ tin cậy của phép đo. 

Kiến thức về độ không đảm bảo đo rất hữu ích cho việc phát triển 
phương pháp, thâm định phương pháp, hay thay đồi bố sung để điều 
chỉnh phương pháp tốt hơn. 


2. Các nguồn gây ra độ không đảm bảo đo 
Trong một phép thử có rất nhiều nguôn gây ra độ không đảm bảo đo: 


Mẫu thử: bản chât của mẫu thử không đông nhất, trạng thái vật lý, 
độ ôn định của mẫu thử, ảnh hưởng của các yêu tô nhiệt độ và môi 


trường... 
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- _ Lấy mẫu: Lấy mẫu không đại diện, không đồng nhất... 

- - Điều kiện bảo quản: Quá trình vận chuyên, bảo quản và thời gian 
bảo quản mẫu có thê ảnh hưởng lớn đến kết quả phân tích. 

- Chuẩn bị mẫu: Quá trình đồng nhất, cân mẫu. chiết tách... 

- _ Dung môi và thuốc thử: Độ tinh khiết, tạp chất... 

- - Thiết bị: Thiết bị có những sai số trong quá trình hiệu chuẩn hoặc 
chưa được hiệu chuẩn, sai số ở các khoảng đo khác nhau... 

- Điều kiện môi trường: Các ảnh hưởng của nhiệt độ, độ âm... 

- _ Con người: Kỹ năng, trình độ, sai số tính toán... 


- _ Nguôn ngâầu nhiên khác. 


3. Các cách đánh giá độ không đảm bảo đo 

Tài liệu này giới thiệu hai cách đánh giá độ không đảm bảo đo hiện 
nay đang được áp dụng, đâu tiên là ước lượng độ không đảm bảo đo từ tất 
cả các yêu tô cấu thành nó (theo hướng dẫn của EURACHEM và cách thứ 
hai là ước lượng độ không đảm bảo đo tống từ việc bồ trí thí nghiệm và xác 
định theo phương pháp thống kê. Trong phạm vi các phòng thử nghiệm hiện 
nay ở Việt Nam thì cách tiếp cận thứ hai thuận lợi hơn và có tính khả thi 
cao. 


3.1. Cách 1: Uóc lượng độ không đảm bảo đo theo hướng dẫn của 
EURACHEM 


3.I.I. Bước l: Xác định các đại lượng đo 
Kết quả đo thu được cuối cùng là giá trỊ số học của đại lượng đo, giá 
trị này phụ thuộc vào giá trỊ các đại lượng đầu vào và ø1á trị các đại lượng 
trung ø1an. 
Liệt kê các đại lượng đo có ảnh hưởng đến kết quả đo cuỗi cùng, 
thông thường dựa vào quy trình thao tác chuẩn (SOP) và công thức tính toán 
để xác định các đại lượng này. 
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3.1.2. Bước 2: Xác định các nguồn gây ra độ không đảm bảo đo 


Từ các đại lượng đo cần xác định nguôn gốc có thê gây ra độ không 
đảm bảo đo của các đại lượng đó. Các nguồn gây ra độ không đảm bảo đo 
đã được liệt kê trong mục 2. Cách đơn giản là phân thành các nhóm chung 
và lập sơ đô xương cá để xác định nguồn gây ra độ không đảm bảo đo. 


Ví dụ: Xác định nguồn gây ra độ không đảm bảo đo của phép cân 0,5g 
NaOH 


Các đại lượng đo: 

- _ Khối lượng mẫu (đại lượng cuối) 

- _ Khối lượng bì (đại lượng trung gian) 

- _ Khối lượng bì + mẫu (đại lượng trung gian) 


Bà tỉnh khiết của NaĂH 


thì lặa lại F, ủ Bộ lặn lại 


Z Nhải lượng 


hỉ + mẫu 


[tiyEn rinh 
: thì nÌhạ+ 


Hiệu zhuän z Hiện chuän 


;z 


Khải lmạn mẫu 
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3.1.3. Bước 3: Tính các thành phần độ không đảm bảo ảo 


Sau khi đã xác định các nguôn gây ra độ không đảm bảo đo, bước tiếp 
theo là tính độ không đảm bảo đo từ các nguôn này sau đó kết nối các giá trị 


này lại với nhau để thu được độ không đảm bảo đo tông. 


Không phải tất cả các nguôn gây ra độ không đảm bảo đo đều ảnh 
hưởng trực tiếp có ý nghĩa đến độ không đảm bảo đo tông hợp mà thực tế 
chỉ có một số lượng ít là có ảnh hưởng trực tiếp. Do đó đâu tiên cần đánh 
giá sơ bộ sự đóng góp của từng nguôn thành phân đến độ không đảm bảo đo 
tổng. Thực tế, nên nhóm các thành phần đơn lẻ thành các nhóm riêng biệt để 


đơn giản hóa việc tính toán. 


Các phương pháp cơ bản để tính từng thành phần độ không đảm bảo 
đo là: 


- _ Tính độ lệch chuẩn của các giá trị bằng cách tiễn hành các phép đo 
lặp lại: Độ không đảm bảo đo chuẩn xuất phát từ các sai số ngẫu 
nhiên và được tính toán từ độ lệch chuẩn của phép đo lặp lại. Yêu 
cầu số lần lặp lại tôi thiêu phải đạt 6 lần, thông thường 10 lân. Các 
dữ liệu thu được trong quá trình thấm định phương pháp rất có ích 
đề tính độ không đảm bảo đo. 


- - Tiên hành các phép đo trên chất chuẩn: Khái niệm chất chuẩn có 
nghĩa là một đặc tính nào đó của chất được xác định chính xác, sử 
dụng để hiệu chuẩn thiết bị hay để thâm định phương pháp. Chất 
chuẩn phải có chứng nhận được cung cấp bởi các tô chức uy tín có 


đủ năng lực thực hiện. 


- - Sử dụng đữ liệu và kết quả của các phép đo trước đó, đặc biệt hữu 


ích là các kết quả từ các chương trình thử nghiệm liên phòng. 
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Từ sự suy luận dựa vào kinh nghiệm của người phân tích: Có nhiều 
trường hợp không thể tiễn hành các phép thử nghiệm lặp lại hoặc 
không có các thông tin cần thiết để tính độ không đảm bảo đo của 
một thành phân nào đó, trong những trường hợp này thì kinh nghiệm 
và kiến thức của người làm phân tích cũng là một yếu tô quan trọng 
đặc biệt trong trường hợp tính độ không đảm bảo đo bằng các 
phương pháp không phải phân tích thống kê của một dãy các giá trị 


quan sát (loại B). 


a. Tính độ không đảm bảo đo chuẩn theo loại A 
Phương pháp này đánh giá độ không đảm bảo đo bằng cách tiễn hành 
phân tích thông kê dãy giá trị, với số lần lặp lại >6 lần (phân phối chuẩn). 
Độ không đảm bảo đo chuẩn có thể được biểu thị bằng độ lệch chuẩn hoặc 


độ lệch chuẩn tương đôi: 


u%=RSD%= SP 
X 


Trong đó: u: Độ không đảm bảo đo 
SD: Độ lệch chuẩn 
x¡: GIá trị thứ 1 
x: Giá trị trung bình 
n: Số lần làm lặp lại 


RSD: Độ lệch chuẩn tương đối 
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Trong trường hợp không chỉ rõ dạng phân bố, độ không đảm bảo đo 


được chuyên đôi từ khoảng tin cậy x + ơ: 


Đối với mẫu nhỏ (n < 10): 


u= » với mức ý nghĩa 0,05 (độ tin cậy 95%) 
u= E với mức ý nghĩa 0,003 (độ tin cậy 
99,7%) 


Đối với mẫu lớn (n> 10): 


NÌS 


trong đó Z có giá trị: 1,96 với mức ý nghĩa 0,05 (độ tin cậy 95%) 


2,575 với mức ý nghĩa 0,01 (độ tin cậy 99%) 


Ví dụ: Chứng chỉ hiệu chuẩn cân cho biết tại lượng cân 100 mg sai số là 
+0,2 mg với mức ý nghĩa 0,05. Độ không đảm bảo đo là u = 0,4/1,96 = 
0,204 (mg) 


b. Tính độ không đảm bảo đo chuẩn theo loại B: Đánh giá độ không 
đảm bảo đo không bằng phương pháp thông kê. Tùy thuộc vào xác 


suất xuất hiện các ø1á trị mà chọn hàm phân bố phù hợp để tính toán: 


Phân bó hình chữ nhật: Khi các giá trị gây ra độ không đảm bảo 
đo được phân bồ rải rác trong một vùng mà tại đó khả năng xuất 


hiện của các sô liệu ở các vị trí là như nhau. Trong trường hợp 
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này cần xác định khoảng dao động (độ rộng 2a, dao động +a) và 
tính độ không đảm bảo đo theo công thức sau: 


œ 
U=-= 


v3 
Trong đó ơ là giới hạn thường được ghi trong chứng nhận tiêu 


chuẩn. 


Ví dụ: Sai số bình định mức 10 ml loại A của nhà sản xuất công bồ là + 0,2 ml 
ở nhiệt độ 20 °C nhưng không công bố ở độ tin cậy bao nhiêu. Theo phân 
0,2 


v3 


phối hình chữ nhật, độ không đảm bảo đo được tính: u= =0,12ml 





Phân bố hình tam giác: Khi hầu hết các giá trị gây ra độ không 
đảm bảo đo được phân bỗ ở gần trung tâm. Trong trường hợp 
này cần xác định khoảng dao động (độ rộng 2a, dao động +a) và 


tính độ không đảm bảo đo theo công thức sau: 


Trong đó ơ là giới hạn thường được ghi trong chứng nhận tiêu 


chuẩn. 


Ví dụ: Sai số bình định mức 10 ml loại A của nhà sản xuất công bồ là + 0,2 
ml ở nhiệt độ 20 °C nhưng không công bố ở độ tin cậy bao nhiêu. Nhưng 


các kết quả kiểm tra ở phòng thử nghiệm cho thấy giá trị bất thường không 
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bao giờ có, các giá trị đều tập trung gần giá trị trung bình. Theo phân phối 


hình tam giác, độ không đảm bảo đo được tính: u= TE 





= 0,08 mi 


3.1.4. Bước 4: Tính độ không đảm bảo đo tổng hợp và mở rộng 


a. Đôi với mô hình liên quan đên phép tính tông hay hiệu số: y = a 
+ b — co: 


Độ không đảm bảo đo tổng hợp được tính: 





u,,u,,u,: Độ không đảm bảo đo của các đâu vào a, b, c 


Ví dụ: Cân chính xác khoảng 0,25 g chất chuẩn A trên cân phân tích 4 số. 


Các số liệu như sau: 


- Chứng chỉ hiệu chuẩn cân công bố độ không đảm bảo đo là 
0,0005 g ở mức ý nghĩa 0,05. 


[+ 


- Quá trình cân lặp lại cho độ lệch chuẩn là 0,000075 


Cách tính độ không đảm bảo đo: 


- Độ không đảm bảo quá trình hiệu chuẩn: u = 0,0005/1,96 
0,000255g =0,255 mg 


- Độ không đảm bảo đo quá trình lặp lại: u = SD = 0,000075 g 
0,075 mg 


- Độ không đảm bảo đo tổng: U = 2/(0,255)ˆ + (0.075)ˆ = 0,266 mg 
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b. Đối với mô hình liên quan đến phép tính tích hay thương SỐ: 


Với dạng y = a.b.c hoặc dạng y = (a.b)/c 








Ví dụ: Cân chính xác khoảng 0,25 g chất chuẩn A, pha trong nước cất và 
định mức đến 100ml bằng nước cất trong bình định mức. Độ tinh khiết của 
chuẩn A là P = 99,9 + 0,1%. Độ không đảm bảo đo của bình định mức là 


0,1 ml. Tính U của nồng độ ở mức ý nghĩa 0,05. 


mxP 


Nông độ dung dịch được tính theo công thức sau: C= x†1000 = 





2,498 mgii 
Có ba nguồn gây ra độ không đảm bảo đo của nồng độ: 
- Quá trình cân: uạ = 0,266 mg (theo tính toán ở ví dụ trước) 


0,001 
v3 





- Độ tinh khiết mẫu thử: uy = =0,00058 


- Thể tích: uạ = 0,1 ml 


Vậy độ không đảm bảo đo tổng của nồng độ được tính theo dạng y = 
(a.b)/c: 





2 2 2 
0.206 1 (000055 1 ,Í 9 | .2 407s=0,004 mgí 
250 0,999 100 








Ủn, = 





- Độ không đảm bảo đo mở rộng: Việc báo cáo độ không đảm bảo 


đo cuối cùng thường cần quy về độ không đảm bảo đo mở rộng. Tính độ 
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không đảm bảo đo mở rộng theo công thức sau: 
U=kxUÙ; 
k là hệ số phủ 


Trong đa số trường hợp, k được cho giá trị bằng 2 tương ứng với độ 
tin cậy 95%. Tuy nhiên trong một số trường hợp cụ thể k còn phụ thuộc vào 
độ tin cậy mong muốn và số bậc tự do, khi đó k được tính bằng cách tra 


bảng t-student (theo phụ lục ]) 


Như ví dụ trên đây, độ không đảm bảo đo mở rộng ÙU = 2 x 0,004 = 0,008 gi 


Vậy, cách ghi là 2,498+0,008 mg/I ở độ tin cậy 95%. 


3.2. Cách 2: Uóc lượng độ không đảm bảo đo từ dữ liệu phân tích mẫu 
thực 
Trong đa số trường hợp, việc tính toán độ không đảm bảo đo theo 
từng bước như trên rất tôn kém thời gian và công sức. Với một phương pháp 
đã thâm định, thì việc chỉ bố trí các phép thử nghiệm và tính độ không đảm 
bảo đo theo phương pháp thống kê là đủ tính khoa học và tiết kiệm. 


3.2.1. Xác định độ không đảm bảo ẩo trên mẫu cùng nông độ 

Thực hiện theo các bước sau: 

- Phân tích mẫu chuân đã biết hàm lượng, hoặc phân tích một mẫu 
đồng nhất có hàm lượng xác định; 

- Phân tích mẫu lặp lại tối thiêu 20 lần, tính kết quả các lần phân tích 


(các lần phân tích nên được bỗ trí các ngày khác nhau); 
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- Tính giá trị trung bình, độ lệch chuẩn và hệ số biển thiên của kết quả 
phân tích; 
- Độ không đảm bảo đo được tính theo công thức sau: 
U(%) =t„, xCV(%) 
Trong đó: U : Độ không đảm bảo đo tông (%) 
CV : Hệ số biến thiên của kết quả đo (%) 
t„„ : Giá trị t tra bảng với mức ý nghĩa œ = 0,05; bậc tự do k=n- Í 


n : Số lần phân tích lặp lại 


Ví dụ: Để đánh giá độ không đảm bảo đo, người ta thực hiện trên mẫu 
chuẩn đo lặp lại 20 lần và thu được các giá trị trung bình x = 39,5 mg/kg 


và độ lệch chuẩn SD=2,417 mg/kg. Tính độ không đảm bảo đo như sau: 


CV% = S i00 =6,12 
X 


U(%) — Lọ) xGV(%) =1,/3 x6,12 = 10,6 % 


U = 10,6% x 39,5 = 4,19 mg/kg 


Công bố U như sau: 39,5 mg/kg + 10,6% hoặc 39,5 + 4,19 mg/kg 


3.2.2. Xác định độ không đảm bảo đo trên các mẫu nông độ khác nhau 


- Thực hiện phân tích trên mâu thêm chuân (với các nông độ khác 


nhau). 


- Phân tích mẫu lặp lại tối thiêu 20 lần, tính kết quả các lân phân tích 
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(các lần phân tích nên được bỗ trí các ngày khác nhau) từ đó xác định độ thu 
hồi của các lần phân tích. 

- Tính giá trị trung bình, độ lệch chuẩn và hệ số biến thiên của độ thu 
hồi phân tích. 

- Độ không đảm bảo đo được tính theo công thức sau: 


uạ (%) = t„„ xCV, (%) 


Trong đó: UR : Độ không đảm bảo đo tông theo thu hồi (%) 


CVạ_ : Hệ số biến thiên của độ thu hồi (%) 


tạ, — : g1á trị f-student tra bảng với mức ý nghĩa œ = 0,05 
k : Bậc tự do (k=n- ]l) 
n : Số lần thử nghiệm 


Ví dụ: Đề đánh giá độ không đảm bảo đo, người ta thực hiện trên các mẫu 
trắng thêm chuẩn trong khoảng nồng độ từ 10 đến 100 mg/kg, tính độ thu 
hồi và thực hiện lặp lại 20 lần và thu được giá trị độ thu hồi trung bình là 
97% và độ lệch chuẩn của độ thu hồi là 7%. 


Tính độ không đảm bảo đo như sau: CV% = SP 100 =6,87 
X 


U(%) = HT, < CV(%) = †1,/3x6,87 = 11,7% 


Công bố U như sau: từ 10-100 mg/kg + 11,7% 


4. Công bố độ không đảm bảo đo 


Phải thông báo các thông tin sau đây khi trình bày kết quả đó trong 


các báo cáo thâm định hoặc khi có yêu câu. 
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a. Kết quả đo. 
b.. Độ không đảm bảo đo. 


c. Mức độ tin cậy được sử dụng trong việc xác định khoảng của độ 


không đảm bảo đo mở rộng. 
4.1. Cách viết độ không đảm bảo do chuẩn tổng hợp 


Khi sử dụng hệ số phủ k = I1 thì độ không đảm bảo đo chính là độ 


không đảm bảo đo chuẩn và được viết như sau: 
Kết quả (đơn vị) với độ không đảm bảo đo chuẩn U (đơn vị) 


Chú ý: Không sử dụng dâu “+” khi báo cáo độ không đảm bảo đo chuẩn vì 


dấu này thường săn với độ tin cậy cao như 95% và 99%, 
4.2. Cách viết độ không đảm bảo đo mở rộng 


Thông thường, độ không đảm bảo đo mở rộng với hệ số phủ k = 2 được viết 


như sau: 


Kết quả (đơn vị) + U (đơn vị) 
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Chương V: ĐẢM BẢO CHÁT LƯỢNG 
KÉT QUÁ THỬ NGHIỆM 


Thấm định phương pháp phân tích không phải là tất cả để đảm bảo 
chất lượng kết quả thử nghiệm. Theo yêu cầu của ISO 17025, đảm bảo chất 
lượng là một quá trình và cân thường xuyên thực hiện. Phòng thử nghiệm 
được công nhận và duy trì ISO 17025 chính là quá trình đảm bảo chất lượng 
liên tục, ngược lại các chương trình đảm bảo chất lượng là một yêu tô cực 
kỳ quan trọng giúp duy trì được ISO 17025. Trong khuôn khổ tài liệu này 
chúng tôi nêu lên các chương trình và cách tổ chức việc đảm bảo chất lượng 


tại phòng thử nghiệm. 


Có nhiêu cách để các phòng thử nghiệm tổ chức các chương trình đảm 
bảo chất lượng. Theo quy định của ISO 17025 (mục 5.9), phòng thử nghiệm 
phải có các thủ tục kiểm soát chất lượng để kiểm tra tính hiệu lực của phép 
thử nghiệm đã thực hiện. Dữ liệu kết quả phải được ghi chép sao cho có thể 
nhận biết các khuynh hướng diễn biến của các kết quả và nếu có thể cân 
phải áp dụng kỹ thuật thống kê để xem xét các kết quả. Việc kiểm tra này 
phải được lên kế hoạch, soát xét lại. Các dữ liệu về kiểm soát chất lượng 
phải được phân tích và khi những dữ liệu này nằm ngoài chuẩn mực đã định 
thì phải có hành động khắc phục điều này và ngăn ngừa kết quả sai được 


thông báo. 


Chương này giới thiệu các kỹ thuật và cách tổ chức các chương trình 


đảm bảo chật lượng phòng thử nghiệm. 
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1. Phép thử nghiệm lặp lại 


Cho cùng một nhân viên thực hiện việc phân tích một chỉ tiêu nào đó 
xác định trên cùng một mẫu thử đồng nhất, trên cùng một thiết bị, cùng 
phương pháp trong một khoảng thời gian tương đối ngắn và đánh giá mức 


độ lặp lại các kết quả kiểm tra. 


Trong phân tích hàng ngày, cần thực hiện song song tôi thiểu hai lần 
nhăm tránh được các sai số ngẫu nhiên gặp phải. Đánh giá mức độ chênh 
lệch giữa hai lần làm với giá trị trung bình, sự chênh lệch này phải thỏa mãn 


theo yêu cầu của từng phương pháp. 


2. Phép thử nghiệm tái lập 


Các phòng thử nghiệm nên bố trí cho nhân viên thực hiện các phép 
thử nghiệm tái lập, bằng cách cho thực hiện trên các thiết bị khác nhau hoặc 
cho các nhân viên khác nhau thực hiện cùng một phép thử nghiệm (đỗi tay 


nhần viên). 


3. Phép thử nghiệm trên mẫu lưu 


Có thể bố trí để nhân viên thực hiện các phép thử nghiệm trên mẫu 
lưu, tuy nhiên đề đánh s1á được kết quả cần đảm bảo độ ôn định của mẫu 
theo thời gian và trong điều kiện bảo quản của phòng: đồng thời chỉ nên áp 
dụng đối với các chất được biết là tương đối bền vững trong điều kiện nhất 


định nào đó. 


4. Phép thử nghiệm trên mẫu trắng 


Mẫu trắng là mẫu tương tự như mẫu thử nhưng không có chất phân 


tích. Việc thực hiện phép thử trên mẫu trắng là yêu cầu cần thiết đôi với đa 
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sô phương pháp. Trong một số trường hợp khi không thể có được mẫu trắng 
thì có thê thực hiện mẫu trắng thuốc thử, tức là thực hiện tương tự như mẫu 


nhưng không có giai đoạn cần mâu. 


Đối với các phương pháp phân tích vi lượng và phân tích hàm lượng 
vết, việc sử dụng các mẫu trắng đóng vai trò rất quan trọng để loại trừ 
nhiễm chéo trong quá trình phân tích. Trong một lô mẫu phân tích (chạy 
máy) cần chạy mẫu trắng sau một khoảng nhất định (ví dụ sau mỗi 10 mẫu) 
để kiểm tra lượng quá mẫu còn sót lại trong hệ thông. Số lượng các mẫu 


trăng cần phải chiếm ít nhất 5% tông sô mẫu phân tích. 


5. Phép thử nghiệm trên mẫu chuẩn 


Mẫu chuân được chứng nhận (CRM) hoặc mẫu chuẩn thứ cấp là bằng 
chứng quan trọng để khắng định kết quả phân tích. Việc có được các mẫu 
chuẩn được chứng nhận thường rất khó khăn do kinh phí, khi đó có thể cân 
nhặc sử dụng các mẫu chuẩn thứ cấp như là mẫu kiểm tra. Các mẫu này có 
thể là mẫu thu được từ các chương trình so sánh liên phòng thử nghiệm, 
mẫu được chuẩn lại từ các mẫu CRM hoặc các mẫu chuẩn do phòng thử 


nghiệm tự tạo. 


6. Phép thử nghiệm trên mẫu thêm 


Trong trường hợp không có các mẫu chuẩn, thì sử dụng mẫu thêm 
chuẩn là một cách phô biến và cân thiết. Bởi vì chuẩn thêm vào mẫu và bản 
thân chất phân tích có sự tương tác khác nhau với nền mẫu nên mẫu thêm 
cần được thực hiện sao cho sự khác biệt này là nhỏ nhất. Chuân cần được 
thêm ngay từ đầu, sau giai đoạn cân đong và đảm bảo thời gian để đồng nhật 


với nên mâu. Ví dụ như, đôi với các phép phân tích dư lượng trên các nên 
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mẫu sinh học thường thêm chuẩn vào ngày hôm trước khi phân tích, có thể 


để qua đêm đề đồng nhất. 


7. Sử dụng các phương pháp khác nhau 


Phòng thử nghiệm có thê sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để 
kiểm tra một chỉ tiêu nào đó. Tốt nhất là so sánh kết quả của phương pháp 


thực hiện với một phương pháp tiêu chuẩn. 


8. Đánh giá sự phù hợp của hệ thông 


Thông thường các phương pháp phân tích sắc ký hay quang phô cần 
có sự đánh giá để đảm bảo hệ thông phù hợp để phân tích. Đánh giá sự phù 
hợp của hệ thống là các phép thử để chứng minh răng hệ thống hoạt động 
đúng theo mục đích sử dụng. Cân đánh giá hàng ngày tùy thuộc vào độ ôn 


định của hệ thông hoặc số lượng mẫu phân tích hàng ngày. 
Phép thử đánh giá sự phù hợp của hệ thông của các phương pháp sắc 
ký được quy định theo nhiêu tô chức (USP, USFDA) như sau: 
Độ chụm của thời gian lưu, diện tích píc sắc ký: Tiêm trực tiễp dung 
dịch chuẩn nhiều lần lặp lại vào hệ thông sắc ký và xác định độ lệch 
chuẩn tương đối (RSD). Số lần bơm tôi thiểu 5 lần phải cho RSD 
nhỏ hơn 2%. Nêu RSD lớn hơn 2% cần sử dụng 6 điểm; 
Độ phân giải giữa hai chất; 
Hệ số kéo đuôi; 
Các thông số khác: như độ trôi đường nên, nhiễu đường nên (khi 


s1ới hạn phát hiện đóng vai trò quan trọng trong phương pháp). 
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9. Tham gia các chương trình thử nghiệm liên phòng 


Tham gia các chương trình thử nghiệm liên phòng là một yêu cầu bắt 
buộc nếu phòng thử nghiệm muốn được công nhận ISO 17025. Hàng năm, 
phòng thử nghiệm cần lập kế hoạch tham ø1a các chương trình thử nghiệm 
liên phòng, xem đây là cách tốt nhất để đánh giá năng lực bản thân phòng 
thử nghiệm của mình. Hiện nay đã có nhiều tô chức ở Việt Nam và trên thế 
giới cung cấp các chương trình thử nghiệm liên phòng, các phòng thử 
nghiệm cân tìm kiêm các chương trình phù hợp với phạm vi của phòng 


mình để tham gia. 
Xiäu đồng nhảit 


PINI PIN¿z PINä ` JIlhin 


Lic tiá trị chung 


Thnh tia 
Hình 10: So sánh liên phòng thử nghiệm kiểu mẫu 
Trừ một số trường hợp đặc biệt, thông thường dựa vào các kết quả thu 
được từ các chương trình thử nghiệm liên phòng, phòng thử nghiệm cân có 
hướng xử lý và khắc phục: 
- Nếu |Z| =3: Có số lạc. Phòng thử nghiệm cân tìm hiểu nguyên nhân 
gây sai lệch và có hành động khắc phục phù hợp, thông thường kết quả khắc 


phục cân được gửi cho đơn vị tô chức. 
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- Nếu 2 < |Z |< 3: Nghi ngờ. Phòng thử nghiệm không bắt buộc phải 
thực hiện hành động khắc phục, tuy nhiên phòng cân tìm hiểu các nguyên 


nhân và có hành động phòng ngừa. 


- Nêu |Z|<2: Không có số lạc. 


10. Sử dụng biêu đồ kiểm soát 


Biểu đồ kiểm soát (Control Chart) là một trong những công cụ thông 
kê rất hữu ích giúp cho quá trình thực hiện các chương trình đảm bảo chất 
lượng. Có nhiều dạng biểu đồ kiểm soát khác nhau, trong đó dạng thường 
được sử dụng trong phòng thử nghiệm là biểu đồ trung bình. Biểu đồ kiểm 
soát loại này được xây dựng từ giá trỊ trung bình và độ lệch chuẩn của mẫu 
kiểm tra (QC), bao gồm giá trị trung tâm và các giá trị giới hạn cảnh báo 
trên (UWLL —- Upper Warning Limrit), giới hạn cảnh báo dưới (LWL — Lower 
Warning Limit), giới hạn hành động trên (UAL — Upper Actlion LimIt) và 
s1ới hạn hành động dưới (LAL —- Lower Action Limit). Thông thường các 
giới hạn này tương ứng với quy tắc + 2SD và + 3SD (SD là độ lệch chuẩn). 


Xũng ¬ 
độ ˆ . X+3SD(LHAL] 
x12RT(1IWT] 
X 
x  2R8THI.WL 
x_TSI(LAL] 


Nưày phản tích 


Hình 11: Mô hình biểu đồ kiểm soát dạng trung bình 
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Trong quá trình phân tích, tùy theo giá trị và xu hướng của mẫu QC 
mà có biện pháp khắc phục. Cần ngừng thực hiện phân tích, kiểm tra các kết 
quả của các mẫu thực phân tích kèm theo và có hành động phù hợp nêu xảy 


ra một trong các trường hợp sau: 


- Có bất kỳ một mẫu QC vượt ra ngoài khoảng hành động (LAL - 
UAL) 


- Có nhiêu hơn hai trong ba mâu liên tục vượt ra ngoài khoảng cảnh 


báo (LWL —- UWL) 


- Các giá trị mẫu QC có xu hướng năm về một phía của giá trị thực 
hoặc giá trị được chấp nhận là đúng (trong trường hợp biết nồng độ mẫu 
QC): Theo ISO 8258, nếu có lớn hơn 9 điểm năm về một phía thì không 


chấp nhận. 


- Hàm lượng mẫu QC có xu hướng tăng hoặc giảm theo thời gian phân 
tích: Theo ISO 8285, nếu có 6 điểm liên tục của mẫu QC tăng hoặc giảm 


(vẫn nằm trong gIới hạn) thì cần dừng lại và kiểm tra lại kết quả. 


Tất cả các hoạt động nói trên đều là các chương trình nhất định nhằm 
đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm. Để hướng tới đảm bảo chất lượng 
toàn diện, thì áp dụng và thực hiện đúng theo các yêu câu của ISO 17025 là 


cách tốt nhất. 
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Phụ lục 1: Bảng phân phối chuẩn Student 


với các mức ý nghĩa từ 0,10 đến 0,001 
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Phụ lục 2: Bảng phân phối chuẩn Fisher với k:, kạ là các bậc tự d o, ơ là mức ý nghĩa 
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Phụ lục 3: Lựa chọn đối tượng mẫu đề thâm định phương pháp vi sinh 
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Phụ lục 3 (tiếp) 
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